
Cyklus EHK: CSFB2/21 - Biochemická analýza likvoru

SD NCV NRoM

SEKK

Filtr: minimální četnost skupin n = 5
(Skupiny: výrobce reagencie)

Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

Stop termín: 29.11.2021

Zkouška

AV = vztažná hodnota Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
LL = dolní mez
UL = horní mez

CRV = certifikovaná referenční hodnota
RV = referenční hodnota
CVE = konsenzus expertů

RoM = robustní průměr

Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem

SD = směrodatná odchylka
CV = variační koeficient

rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)

Ntot = celkový počet účastníků
Nsuc = počet úspěšných účastníků
Srel = relativní úspěšnost

tot[%]

CVP = konsenzus všech účastníků

U     =
AV

out
[jednotka]

Srovnatelnost
AV N SU LL UL suc relDAV max Neva

Neva = počet hodnocených účastníků

CVPG = konsenzus skupin účastníků

(330) Celková bílkovina [mg/L] 99 96 97%99
  Vzorky a skupiny  -

Vzorek A 96 97%99CVP 305 29% 216 394   11305 44 14   99
0286 16 135,5(1) Abbott 13
0341 19 135,7(58) Beckman Coulter (AU) 13
0276 17 416,3(60) Roche 41
0380 16 74,1(162) Siemens (Atellica) 7
0370 12 53,2(179) Siemens 5
020Ostatní 20

1x 12, 2x 46, 1x 49, 1x 75, 4x 77, 1x 85, 1x 115, 4x 149, 1x 158, 1x 166, 2x 178, 1x 998
Vzorek B 99 100%99CVP 604 27% 440 768   13604 55 9,1   99

0598 34 135,7(1) Abbott 13
0656 23 133,4(58) Beckman Coulter (AU) 13
0564 25 414,4(60) Roche 41
0655 7,4 71,1(162) Siemens (Atellica) 7
0646 19 53,0(179) Siemens 5
020Ostatní 20

1x 12, 2x 46, 1x 49, 1x 75, 4x 77, 1x 85, 1x 115, 4x 149, 1x 158, 1x 166, 2x 178, 1x 998

(331) Glukóza [mmol/L] 99 99 100%99
  Vzorky a skupiny  -

Vzorek A 99 100%99CVP 3,36 18% 2,75 3,970,0283,36 0,11 3,3   99
03,35 0,13 114,0(1) Abbott 11
03,42 0,23 76,7(46) Erba Lachema 7
03,42 0,15 154,3(58) Beckman Coulter (AU) 15
03,33 0,069 402,1(60) Roche 40
03,42 0,03 80,87(162) Siemens (Atellica) 8
03,45 0,074 52,1(179) Siemens 5
013Ostatní 13

1x 5, 1x 12, 2x 49, 4x 149, 2x 158, 1x 178, 1x 187, 1x 188
Vzorek B 99 100%99CVP 1,91 18% 1,56 2,260,0171,91 0,067 3,5   99

01,89 0,058 113,1(1) Abbott 11
01,98 0,19 79,4(46) Erba Lachema 7
01,92 0,07 153,6(58) Beckman Coulter (AU) 15
01,90 0,032 401,7(60) Roche 40
01,95 0,074 83,8(162) Siemens (Atellica) 8
01,93 0,037 51,9(179) Siemens 5
013Ostatní 13

1x 5, 1x 12, 2x 49, 4x 149, 2x 158, 1x 178, 1x 187, 1x 188

(333) Albumin [mg/L] 76 75 99%76
  Vzorky a skupiny  -

Vzorek A 76 100%76CVP 195 23% 150 240  4,2195 15 7,7   76
0204 13 86,2(1) Abbott 8
0206 19 69,0(12) Beckman Coulter 6
0194 8,3 84,3(58) Beckman Coulter (AU) 8
0187 11 225,8(60) Roche 22
0210 9,8 114,6(149) Siemens (Dade, BN, Dimension) 11
0189 8,9 54,7(162) Siemens (Atellica) 5
0196 24 712(179) Siemens 7
09Ostatní 9

1x 28, 1x 29, 1x 49, 1x 75, 2x 91, 1x 152, 1x 178, 1x 999
Vzorek B 75 99%76CVP 390 23% 300 480  8,2390 29 7,5   76

0401 16 84,1(1) Abbott 8
0392 13 63,2(12) Beckman Coulter 6
0394 13 83,4(58) Beckman Coulter (AU) 8
0375 16 224,1(60) Roche 22
0420 16 113,9(149) Siemens (Dade, BN, Dimension) 11
0350 16 54,7(162) Siemens (Atellica) 5
0392 47 712(179) Siemens 7
09Ostatní 9

1x 28, 1x 29, 1x 49, 1x 75, 2x 91, 1x 152, 1x 178, 1x 999

(334) IgG [mg/L] 45 42 93%45
  Vzorky a skupiny  -

Vzorek A 43 96%45CVP 32,6 24% 24,7 40,5 0,9332,6 2,5 7,8   45
034,2 1,0 73,0(12) Beckman Coulter 7
030,7 1,9 136,3(60) Roche 13
035,2 0,33 50,95(91) Binding Site 5
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(334) IgG [mg/L] 45 42 93%45
  Vzorky a skupiny  -

Vzorek A 43 96%45CVP 32,6 24% 24,7 40,5 0,9332,6 2,5 7,8   45
033,5 2,3 106,8(149) Siemens (Dade, BN, Dimension) 10
010Ostatní 10

1x 28, 1x 29, 2x 58, 1x 162, 1x 178, 4x 179
Vzorek B 44 98%45CVP 69,8 24% 53 86,6  1,869,8 5,0 7,2   45

073,5 2,7 73,7(12) Beckman Coulter 7
066,3 3,1 134,6(60) Roche 13
075,4 5,3 57,1(91) Binding Site 5
069,6 4,7 106,7(149) Siemens (Dade, BN, Dimension) 10
010Ostatní 10

1x 28, 1x 29, 2x 58, 1x 162, 1x 178, 4x 179

(335) IgA [mg/L] 22 20 91%22
  Vzorky a skupiny  -

Vzorek A 21 95%22CVP 5,98 32% 4,06 7,9 0,215,98 0,40 6,7   22
06,05 0,38 66,3(12) Beckman Coulter 6
05,86 0,39 106,7(149) Siemens (Dade, BN, Dimension) 10
06Ostatní 6

1x 58, 2x 91, 3x 179
Vzorek B 21 95%22CVP 9,59 32% 6,52 12,7 0,409,59 0,77 8,1   22

010,2 0,73 67,1(12) Beckman Coulter 6
09,03 0,60 106,7(149) Siemens (Dade, BN, Dimension) 10
06Ostatní 6

1x 58, 2x 91, 3x 179

(336) IgM [mg/L] 30 27 90%30
  Vzorky a skupiny  -

Vzorek A 28 93%30CVP 1,94 31% 1,33 2,550,0931,94 0,21 11   30
01,74 0,059 63,4(12) Beckman Coulter 6
01,96 0,12 106,1(149) Siemens (Dade, BN, Dimension) 10
014Ostatní 14

1x 29, 1x 58, 4x 60, 4x 91, 1x 162, 3x 179
Vzorek B 29 97%30CVP 61,8 31% 42,6 81  2,661,8 5,7 9,3   30

059,6 4,2 67,0(12) Beckman Coulter 6
061,3 3,7 106,1(149) Siemens (Dade, BN, Dimension) 10
014Ostatní 14

1x 29, 1x 58, 4x 60, 4x 91, 1x 162, 3x 179

(338) Laktát [mmol/L] 96 93 97%96
  Vzorky a skupiny  -

Vzorek A 96 100%96CVP 2,08 20% 1,66 2,50,0262,08 0,10 5,0   96
02,17 0,045 92,1(1) Abbott 9
01,96 0,007 50,38(49) BioVendor 5
02,07 0,077 123,7(58) Beckman Coulter (AU) 12
02,12 0,06 432,8(60) Roche 43
01,91 0,089 84,7(162) Siemens (Atellica) 8
01,91 0,096 55,1(179) Siemens 5
014Ostatní 14

1x 12, 1x 61, 2x 75, 1x 116, 4x 149, 1x 178, 2x 187, 2x 188
Vzorek B 93 97%96CVP 7,51 20% 6 9,020,0797,51 0,32 4,2   96

07,86 0,31 94,0(1) Abbott 9
07,05 0,17 52,4(49) BioVendor 5
07,58 0,26 123,5(58) Beckman Coulter (AU) 12
07,47 0,19 432,5(60) Roche 43
07,22 0,75 810(162) Siemens (Atellica) 8
07,51 0,14 51,9(179) Siemens 5
014Ostatní 14

1x 12, 1x 61, 2x 75, 1x 116, 4x 149, 1x 178, 2x 187, 2x 188

st_kn_p Konec sestavy Vytištěno: 04.12.2021
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