
Cyklus EHK: CRP1/21 - Stanovení CRP

SD NCV NRoM

SEKK

Filtr: minimální četnost skupin n = 5
(Skupiny: výrobce reagencie)

Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

Stop termín: 12.02.2021

Zkouška

AV = vztažná hodnota Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
LL = dolní mez
UL = horní mez

CRV = certifikovaná referenční hodnota
RV = referenční hodnota
CVE = konsenzus expertů

RoM = robustní průměr

Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem

SD = směrodatná odchylka
CV = variační koeficient

rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)

Ntot = celkový počet účastníků
Nsuc = počet úspěšných účastníků
Srel = relativní úspěšnost

tot[%]

CVP = konsenzus všech účastníků

U     =
AV

out
[jednotka]

Srovnatelnost
AV N SU LL UL suc relDAV max Neva

Neva = počet hodnocených účastníků

CVPG = konsenzus skupin účastníků

(100) C-reaktivní protein [mg/L] 297 288 97%297
  Vzorky a skupiny  -

Vzorek A 289 97%297CVP 9,49 24% 7,21 11,8 0,119,49 0,80 8,4  297
09,62 0,30 523,1(1) Abbott 52
09,65 0,31 123,3(12) Beckman Coulter 12
09,50 3,7 739(49) BioVendor 7
09,94 0,29 532,9(58) Beckman Coulter (AU) 53
08,75 0,55 1006,2(60) Roche 100
09,69 0,31 53,2(116) Sentinel Diagnostics 5
09,63 0,92 199,5(149) Siemens (Dade, BN, Dimension) 19
010,5 0,71 106,8(162) Siemens (Atellica) 10
010,0 0,13 61,3(178) DiaSys 6
010,4 0,32 163,1(179) Siemens 16
017Ostatní 17

1x 5, 1x 36, 4x 46, 1x 61, 2x 70, 1x 75, 1x 91, 1x 152, 1x 158, 4x 177
Vzorek B 294 99%297CVP 28,7 24% 21,8 35,6 0,2828,7 2,0 6,9  297

030,5 0,73 522,4(1) Abbott 52
027,5 1,1 123,9(12) Beckman Coulter 12
029,5 3,7 713(49) BioVendor 7
028,6 0,89 533,1(58) Beckman Coulter (AU) 53
027,1 1,4 1005,3(60) Roche 100
030,1 1,0 53,3(116) Sentinel Diagnostics 5
028,4 1,5 195,2(149) Siemens (Dade, BN, Dimension) 19
030,5 0,67 102,2(162) Siemens (Atellica) 10
029,2 2,2 67,4(178) DiaSys 6
030,9 0,77 162,5(179) Siemens 16
017Ostatní 17

1x 5, 1x 36, 4x 46, 1x 61, 2x 70, 1x 75, 1x 91, 1x 152, 1x 158, 4x 177

st_kn_p Konec sestavy Vytištěno: 17.02.2021

Strana: 1


