
Cyklus EHK: ABR3/22 - Parametry acidobazické rovnováhy

SD NCV NRoM

SEKK
Filtr: Slovensko

Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

Stop termín: 25.11.2022

Zkouška

AV = vztažná hodnota Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
LL = dolní mez
UL = horní mez

CRV = certifikovaná referenční hodnota
RV = referenční hodnota
CVE = konsenzus expertů

RoM = robustní průměr

Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem

SD = směrodatná odchylka
CV = variační koeficient

rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)

Ntot = celkový počet účastníků
Nsuc = počet úspěšných účastníků
Srel = relativní úspěšnost

tot[%]

CVP = konsenzus všech účastníků
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AV

out
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Srovnatelnost
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Neva = počet hodnocených účastníků

CVPG = konsenzus skupin účastníků

(131) pH [-] 47 47 100%47
  Vzorky a skupiny  -

Vzorek A 47 100%47CVP 7,42 0,8% 7,36 7,48,00177,41 0,0140,19   47
07,41 0,014 470,19Všechny výsledky 47

Vzorek B 47 100%47CVP 7,35 0,8% 7,29 7,41,00157,35 0,0130,18   47
07,35 0,013 470,18Všechny výsledky 47

(132) pCO2 [kPa] 47 47 100%47
  Vzorky a skupiny  -

Vzorek A 47 100%47CVP 5,1 12% 4,48 5,720,0245,13 0,19 3,7   47
05,13 0,19 473,7Všechny výsledky 47

Vzorek B 47 100%47CVP 5,78 12% 5,08 6,480,0275,77 0,25 4,4   47
05,77 0,25 474,4Všechny výsledky 47

(133) pO2 [kPa] 47 42 89%47
  Vzorky a skupiny  -

Vzorek A 42 89%47CVP 17,3 12% 15,2 19,40,09117,4 0,94 5,4   47
017,4 0,94 475,4Všechny výsledky 47

Vzorek B 44 94%47CVP 15,6 17% 12,9 18,3 0,1115,8 1,0 6,4   47
015,8 1,0 476,4Všechny výsledky 47

(134) Sodný kation (ISE) [mmol/L] 28 27 96%28
  Vzorky a skupiny  -

Vzorek A 27 96%28CVP 143 5% 135 151 0,35142 2,1 1,4   28
0142 2,1 281,4Všechny výsledky 28

Vzorek B 27 96%28CVP 134 5% 127 141 0,28133 1,9 1,4   28
0133 1,9 281,4Všechny výsledky 28

(135) Draselný kation (ISE) [mmol/L] 28 28 100%28
  Vzorky a skupiny  -

Vzorek A 28 100%28CVP 4,06 8% 3,73 4,390,0104,07 0,056 1,4   28
04,07 0,056 281,4Všechny výsledky 28

Vzorek B 28 100%28CVP 3,28 8% 3,01 3,55,00833,29 0,0270,83   28
03,29 0,027 280,83Všechny výsledky 28

(136) Chloridový anion (ISE) [mmol/L] 28 28 100%28
  Vzorky a skupiny  -

Vzorek A 28 100%28CVP 104 7% 96,7 112 0,35104 2,1 2,0   28
0104 2,1 282,0Všechny výsledky 28

Vzorek B 28 100%28CVP 95,4 7% 88,7 103 0,3595,8 2,1 2,2   28
095,8 2,1 282,2Všechny výsledky 28

(137) Vápenatý kation (ISE) [mmol/L] 32 31 97%32
  Vzorky a skupiny  -

Vzorek A 32 100%32CVP 0,934 10% 0,84 1,03,00430,940 0,027 2,9   32
00,940 0,027 322,9Všechny výsledky 32

Vzorek B 31 97%32CVP 1,15 10% 1,03 1,27,00431,16 0,029 2,5   32
01,16 0,029 322,5Všechny výsledky 32

(139) Glukóza [mmol/L] 21 21 100%21
  Vzorky a skupiny  -

Vzorek A 21 100%21CVP 8,82 15% 7,49 10,20,0428,82 0,30 3,5   21
08,82 0,30 213,5Všechny výsledky 21

Vzorek B 21 100%21CVP 12,1 15% 10,2 140,06412,1 0,33 2,8   21
012,1 0,33 212,8Všechny výsledky 21

(169) Laktát [mmol/L] 21 21 100%21
  Vzorky a skupiny  -

Vzorek A 21 100%21CVP 7,08 18% 5,8 8,360,0566,93 0,38 5,4   21
06,93 0,38 215,4Všechny výsledky 21

Vzorek B 21 100%21CVP 10 18% 8,2 11,8 0,109,64 0,73 7,5   21
09,64 0,73 217,5Všechny výsledky 21
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