
Cyklus EHK: ALB2/22 - Stanovení albuminu v moči

SD NCV NRoM

SEKK

Filtr: minimální četnost skupin n = 5
(Skupiny: výrobce reagencie)

Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

Stop termín: 14.10.2022

Zkouška

AV = vztažná hodnota Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
LL = dolní mez
UL = horní mez

CRV = certifikovaná referenční hodnota
RV = referenční hodnota
CVE = konsenzus expertů

RoM = robustní průměr

Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem

SD = směrodatná odchylka
CV = variační koeficient

rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)

Ntot = celkový počet účastníků
Nsuc = počet úspěšných účastníků
Srel = relativní úspěšnost

tot[%]

CVP = konsenzus všech účastníků

U     =
AV

out
[jednotka]

Srovnatelnost
AV N SU LL UL suc relDAV max Neva

Neva = počet hodnocených účastníků

CVPG = konsenzus skupin účastníků

(369) Albumin [mg/L] 248 230 93%248
  Vzorky a skupiny  -

Vzorek A 242 98%248CVP 60,3 21% 47,6 73 0,7560,3 4,8 8,0  248
064,1 2,5 623,9(1) Abbott 62
059,2 2,9 54,9(12) Beckman Coulter 5
061,9 2,2 393,5(58) Beckman Coulter (AU) 39
058,3 3,3 905,7(60) Roche 90
054,5 2,0 143,7(162) Siemens (Atellica) 14
056,1 2,9 155,2(179) Siemens 15
023Ostatní 23

1x 0, 1x 5, 1x 36, 1x 46, 3x 49, 3x 75, 1x 91, 1x 116, 3x 149, 3x 152, 3x 177, 1x 178, 1x
999

Vzorek B 232 94%248CVP 14,8 30% 10,3 19,3 0,2414,8 1,5 10  248
016,1 0,84 625,2(1) Abbott 62
014,7 0,052 50,35(12) Beckman Coulter 5
014,8 0,73 394,9(58) Beckman Coulter (AU) 39
014,9 0,67 904,5(60) Roche 90
010,9 0,52 144,8(162) Siemens (Atellica) 14
011,8 1,4 1512(179) Siemens 15
023Ostatní 23

1x 0, 1x 5, 1x 36, 1x 46, 3x 49, 3x 75, 1x 91, 1x 116, 3x 149, 3x 152, 3x 177, 1x 178, 1x
999

(408) Kreatinin [mmol/L] 236 231 98%236
  Vzorky a skupiny  -

Vzorek A 233 99%236CVP 11,7 16% 9,82 13,60,08711,7 0,55 4,7  236
011,4 0,29 52,5(0) neuvedeno 5
011,4 0,44 553,9(1) Abbott 55
012,2 0,90 107,3(46) Erba Lachema 10
012,0 0,60 395,0(58) Beckman Coulter (AU) 39
011,8 0,54 874,6(60) Roche 87
011,5 0,23 152,0(162) Siemens (Atellica) 15
012,0 0,50 144,1(179) Siemens 14
011Ostatní 11

2x 5, 1x 12, 1x 49, 2x 116, 1x 158, 2x 177, 1x 178, 1x 196
Vzorek B 233 99%236CVP 5,85 16% 4,91 6,790,0455,85 0,28 4,8  236

05,76 0,13 52,3(0) neuvedeno 5
05,72 0,20 553,5(1) Abbott 55
06,03 0,46 107,6(46) Erba Lachema 10
05,86 0,37 396,3(58) Beckman Coulter (AU) 39
05,94 0,28 874,7(60) Roche 87
05,79 0,097 151,7(162) Siemens (Atellica) 15
05,93 0,21 143,5(179) Siemens 14
011Ostatní 11

2x 5, 1x 12, 1x 49, 2x 116, 1x 158, 2x 177, 1x 178, 1x 196

(470) ACR [g/mol] 232 213 92%232
  Vzorky a skupiny  -

Vzorek A 224 97%232CVP 5,13 24% 3,89 6,370,0875,13 0,54 11  232
05,13 0,54 23211(0) neuvedeno 232

Vzorek B 217 94%232CVP 2,53 30% 1,77 3,290,0562,53 0,35 14  232
02,53 0,35 23214(0) neuvedeno 232
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