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Legenda: ... označuje správný (očekávaný) výsledek N ... počet výsledků
... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek

SkupinaVzorek

Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky

Výsledek

Cyklus EHK: IFT2/22 - Imunofenotypizace Stop termín: 17.10.2022

± ... označuje nehodnocený výsledek

Zkouška

(Skupiny: výrobce přístroje)

N

Nrel ... relativní počet výsledků

rel

(259) HLA-B27
Negativní1A (0) neuvedeno >>> 1,5 %
Negativní51(12) Beckman Coulter >>> 75 %
Pozitivní1 1,5 %
Negativní11(88) Becton Dickinson >>> 16 %
Negativní4(177) Mindray >>> 5,9 %

  Úspěšnost: 99 %  -  Celkem za vzorek: n = 68  -
Pozitivní1B (0) neuvedeno >>> 1,5 %
Negativní1(12) Beckman Coulter 1,5 %
Neprůkazný výsledek (hraniční)1> 1,5 %
Pozitivní50>>> 74 %
Pozitivní11(88) Becton Dickinson >>> 16 %
Neprůkazný výsledek (hraniční)1(177) Mindray > 1,5 %
Pozitivní3>>> 4,4 %

  Úspěšnost: 99 %  -  Celkem za vzorek: n = 68  -
Celková úspěšnost: 97 %
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