
Cyklus EHK: TE2/22 - Stanovení stopových prvků

SD NCV NRoM

SEKK

Filtr: minimální četnost skupin n = 5
(Skupiny: princip měření)

Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

Stop termín: 26.09.2022

Zkouška

AV = vztažná hodnota Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
LL = dolní mez
UL = horní mez

CRV = certifikovaná referenční hodnota
RV = referenční hodnota
CVE = konsenzus expertů

RoM = robustní průměr

Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem

SD = směrodatná odchylka
CV = variační koeficient

rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)

Ntot = celkový počet účastníků
Nsuc = počet úspěšných účastníků
Srel = relativní úspěšnost

tot[%]

CVP = konsenzus všech účastníků

U     =
AV

out
[jednotka]

Srovnatelnost
AV N SU LL UL suc relDAV max Neva

Neva = počet hodnocených účastníků

CVPG = konsenzus skupin účastníků

Sada 1 (plazma)
(361) Al (hliník) - plazma [µmol/L] 2 1 50%2

  Vzorky a skupiny  -
Vzorek A1 2 100%2CVE 0,471 25% 0,353 0,5890,0410,405 0,035 8,6    2

02Ostatní 2
2x 2

Vzorek B1 1 50%2CVE 1,06 25% 0,795 1,330,0700,825 0,17 20    2
02Ostatní 2

2x 2

(360) Co (kobalt) - plazma [nmol/L] 1 1 100%1
  Vzorky a skupiny  -

Vzorek A1 1 100%1CVE 94,7 25% 71 119  4,682,7    1
01Ostatní 1

1x 2
Vzorek B1 1 100%1CVE 322 25% 241 403   16316    1

01Ostatní 1
1x 2

(357) Cr (chrom) - plazma [nmol/L] 2 2 100%2
  Vzorky a skupiny  -

Vzorek A1 2 100%2CVE 66,5 25% 49,8 83,2  5,062,8 2,6 4,1    2
02Ostatní 2

2x 2
Vzorek B1 2 100%2CVE 262 25% 196 328   18245 18 7,5    2

02Ostatní 2
2x 2

(351) Cu (měď) - plazma [µmol/L] 21 20 95%21
  Vzorky a skupiny  -

Vzorek A1 20 95%21CVE 14,4 25% 10,8 18 0,7113,4 1,7 13   21
013,6 1,5 511(2) ET-AAS 5
013,2 2,0 1315(5) Spektrofotometrie 13
03Ostatní 3

3x 1
Vzorek B1 20 95%21CVE 17,5 25% 13,1 21,9 0,7716,5 1,8 11   21

017,3 0,96 55,6(2) ET-AAS 5
016,1 2,0 1313(5) Spektrofotometrie 13
03Ostatní 3

3x 1

(359) Mg (hořčík) - plazma [mmol/L] 4 4 100%4
  Vzorky a skupiny  -

Vzorek A1 4 100%4CVE 0,671 25% 0,503 0,8390,0210,670 0,015 2,2    4
04Ostatní 4

1x 1, 3x 5
Vzorek B1 4 100%4CVE 0,897 25% 0,672 1,130,0330,900 0,03 3,3    4

04Ostatní 4
1x 1, 3x 5

(352) Mn (mangan) - plazma [nmol/L] 2 2 100%2
  Vzorky a skupiny  -

Vzorek A1 2 100%2CVE 78,3 25% 58,7 97,9  5,578,4 2,2 2,8    2
02Ostatní 2

2x 2
Vzorek B1 2 100%2CVE 217 25% 162 272   13202 7,9 3,9    2

02Ostatní 2
2x 2

(355) Se (selen) - plazma [µmol/L] 3 3 100%3
  Vzorky a skupiny  -

Vzorek A1 3 100%3CVE 1,16 25% 0,87 1,450,0701,15 0,15 13    3
03Ostatní 3

2x 2, 1x 4
Vzorek B1 3 100%3CVE 1,66 25% 1,24 2,080,0871,63 0,26 16    3

03Ostatní 3
2x 2, 1x 4

(350) Zn (zinek) - plazma [µmol/L] 19 16 84%19
  Vzorky a skupiny  -

Vzorek A1 16 84%19CVE 11,1 25% 8,32 13,9 0,6011,3 1,2 11   19
011,3 0,96 88,6(1) F-AAS 8
011,6 2,2 1119(5) Spektrofotometrie 11

Vzorek B1 18 95%19CVE 20,4 25% 15,3 25,5 0,8620,5 1,8 8,7   19
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(350) Zn (zinek) - plazma [µmol/L] 19 16 84%19
  Vzorky a skupiny  -

Vzorek B1 18 95%19CVE 20,4 25% 15,3 25,5 0,8620,5 1,8 8,7   19
019,9 2,8 814(1) F-AAS 8
020,6 1,9 119,3(5) Spektrofotometrie 11

Sada 2 (krev)
(353) Cd (kadmium) - krev [nmol/L] 1 1 100%1

  Vzorky a skupiny  -
Vzorek A2 1 100%1CVE 52,2 25% 39,1 65,3  2,739,8    1

01Ostatní 1
1x 2

Vzorek B2 1 100%1CVE 113 25% 84,7 142  5,5108    1
01Ostatní 1

1x 2

(356) Hg (rtuť) - krev [nmol/L] 1 1 100%1
  Vzorky a skupiny  -

Vzorek A2 1 100%1CVE 18,9 25% 14,1 23,7  1,515,0    1
01Ostatní 1

1x 2
Vzorek B2 1 100%1CVE 65,3 25% 48,9 81,7  4,075,3    1

01Ostatní 1
1x 2

(354) Pb (olovo) - krev [nmol/L] 4 3 75%4
  Vzorky a skupiny  -

Vzorek A2 3 75%4CVE 710 25% 532 888   23471 260 56    4
04Ostatní 4

3x 2, 1x 3
Vzorek B2 3 75%4CVE 1400 25% 1050 1750   581840 860 47    4

04Ostatní 4
3x 2, 1x 3

Sada 3 (moč)
(348) Al (hliník) - moč [µmol/L] 1 1 100%1

  Vzorky a skupiny  -
Vzorek A3 1 100%1CVE 0,686 25% 0,514 0,8580,0670,714    1

01Ostatní 1
1x 7

Vzorek B3 1 100%1CVE 1,39 25% 1,04 1,74 0,111,48    1
01Ostatní 1

1x 7

(343) Cd (kadmium) - moč [nmol/L] 3 2 67%3
  Vzorky a skupiny  -

Vzorek A3 2 67%3CVE 11,3 25% 8,47 14,2 0,6222,0 15 68    3
03Ostatní 3

1x 2, 2x 7
Vzorek B3 2 67%3CVE 421 25% 315 527   1783,6 0,000,00    3

23Ostatní 3
1x 2, 2x 7

(347) Cr (chrom) - moč [nmol/L] 4 2 50%4
  Vzorky a skupiny  -

Vzorek A3 3 75%4CVE 110 25% 82,5 138  5,8123 40 32    4
04Ostatní 4

2x 2, 2x 7
Vzorek B3 2 50%4CVE 358 25% 268 448   15959 920 96    4

04Ostatní 4
2x 2, 2x 7

(341) Cu (měď) - moč [µmol/L] 7 6 86%7
  Vzorky a skupiny  -

Vzorek A3 7 100%7CVE 0,236 asym. 0,177 0,50,0140,357 0,21 59    7
07Ostatní 7

2x 1, 2x 2, 1x 5, 2x 7
Vzorek B3 6 86%7CVE 1,18 25% 0,885 1,480,0491,15 0,16 14    7

07Ostatní 7
2x 1, 2x 2, 1x 5, 2x 7

(346) Hg (rtuť) - moč [nmol/L] 3 2 67%3
  Vzorky a skupiny  -

Vzorek A3 3 100%3CVE 23,9 25% 17,9 29,9  2,518,7 1,0 5,4    3
03Ostatní 3

1x 0, 1x 2, 1x 99
Vzorek B3 2 67%3CVE 160 25% 120 200   11135 23 17    3

03Ostatní 3
1x 0, 1x 2, 1x 99
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(362) I (jód) - moč [µmol/L] 1 1 100%1
  Vzorky a skupiny  -

Vzorek A3 1 100%1CVE 0,511 25% 0,383 0,6390,0310,541    1
01Ostatní 1

1x 7
Vzorek B3 1 100%1CVE 1,06 25% 0,795 1,330,0581,12    1

01Ostatní 1
1x 7

(342) Mn (mangan) - moč [nmol/L] 2 0 0,002
  Vzorky a skupiny  -

Vzorek A3 0 0,002CVE 34,6 25% 25,9 43,3  1,858,3 7,2 12    2
02Ostatní 2

1x 2, 1x 7
Vzorek B3 2 100%2CVE 249 25% 186 312   13254 18 7,0    2

02Ostatní 2
1x 2, 1x 7

(358) Ni (nikl) - moč [nmol/L] 3 1 33%3
  Vzorky a skupiny  -

Vzorek A3 1 33%3CVE 59,6 25% 44,7 74,5  5,175,0 7,4 9,9    3
03Ostatní 3

1x 2, 2x 7
Vzorek B3 3 100%3CVE 322 25% 241 403   10319 17 5,3    3

03Ostatní 3
1x 2, 2x 7

(344) Pb (olovo) - moč [nmol/L] 2 1 50%2
  Vzorky a skupiny  -

Vzorek A3 1 50%2CVE 25,3 25% 18,9 31,7  1,231,4 4,9 15    2
02Ostatní 2

1x 2, 1x 7
Vzorek B3 2 100%2CVE 135 25% 101 169  5,4129 5,2 4,0    2

02Ostatní 2
1x 2, 1x 7

(345) Se (selen) - moč [µmol/L] 1 1 100%1
  Vzorky a skupiny  -

Vzorek A3 1 100%1CVE 0,238 25% 0,178 0,2980,0230,267    1
01Ostatní 1

1x 7
Vzorek B3 1 100%1CVE 2,35 25% 1,76 2,94 0,142,21    1

01Ostatní 1
1x 7

(340) Zn (zinek) - moč [µmol/L] 3 3 100%3
  Vzorky a skupiny  -

Vzorek A3 3 100%3CVE 2,14 25% 1,6 2,68 0,142,32 0,11 4,6    3
03Ostatní 3

2x 1, 1x 7
Vzorek B3 3 100%3CVE 4,48 25% 3,36 5,6 0,204,55 0,33 7,3    3

03Ostatní 3
2x 1, 1x 7
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