
Cyklus EHK: TM4/22 - Tumorové markery

SD NCV NRoM

SEKK

Filtr: Slovensko, minimální četnost skupin n = 5
(Skupiny: princip měření, výrobce reagencie)

Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

Stop termín: 10.10.2022

Zkouška

AV = vztažná hodnota Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
LL = dolní mez
UL = horní mez

CRV = certifikovaná referenční hodnota
RV = referenční hodnota
CVE = konsenzus expertů

RoM = robustní průměr

Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem

SD = směrodatná odchylka
CV = variační koeficient

rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)

Ntot = celkový počet účastníků
Nsuc = počet úspěšných účastníků
Srel = relativní úspěšnost

tot[%]

CVP = konsenzus všech účastníků

U     =
AV

out
[jednotka]

Srovnatelnost
AV N SU LL UL suc relDAV max Neva

Neva = počet hodnocených účastníků

CVPG = konsenzus skupin účastníků

(208) beta-2-mikroglobulin [mg/L] 14 12 100%12
  Vzorky a skupiny  -

Vzorek A 12 100%124,62 0,37 8,1   14
014Ostatní 12

1x 1/36, 1x 4/164, 1x 6/1, 1x 6/5, 4x 6/58, 2x 6/60, 1x 6/91, 1x 6/162, 2x 6/179
Vzorek B 12 100%121,23 0,19 16   14

014Ostatní 12
1x 1/36, 1x 4/164, 1x 6/1, 1x 6/5, 4x 6/58, 2x 6/60, 1x 6/91, 1x 6/162, 2x 6/179

(185) AFP [µg/L] 25 24 96%25
  Vzorky a skupiny  -

Vzorek A 25 100%2531,9 3,8 12   25
029,3 4,5 615(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); CVPG 29,7 20% 23,7 35,7 0,67 6

(12) Beckman Coulter
034,1 2,1 146,1(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); CVPG 33,2 20% 26,5 39,9 0,26 14

(60) Roche
05Ostatní 5

1x 3/24, 2x 4/1, 1x 4/162, 1x 4/179
Vzorek B 24 96%2522,8 2,4 11   25

021,6 1,4 66,3(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); CVPG 21 20% 16,8 25,2 0,44 6
(12) Beckman Coulter

023,8 1,5 146,5(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); CVPG 23,1 20% 18,4 27,8 0,17 14
(60) Roche

05Ostatní 5
1x 3/24, 2x 4/1, 1x 4/162, 1x 4/179

(181) CA 15-3 [kU/L] 24 24 100%24
  Vzorky a skupiny  -

Vzorek A 24 100%2413,3 1,6 12   24
014,2 0,94 146,6(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); CVPG 13,6 18% 11,1 16,1 0,11 14

(60) Roche
010Ostatní 10

1x 3/24, 3x 4/1, 4x 4/12, 1x 4/162, 1x 4/179
Vzorek B 24 100%2432,9 4,1 12   24

032,6 2,0 146,3(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); CVPG 31,4 18% 25,7 37,1 0,21 14
(60) Roche

010Ostatní 10
1x 3/24, 3x 4/1, 4x 4/12, 1x 4/162, 1x 4/179

(182) CA 19-9 [kU/L] 26 26 100%26
  Vzorky a skupiny  -

Vzorek A 26 100%2654,4 11 20   26
060,3 0,59 60,98(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); CVPG 62,6 20% 50 75,2  1,6 6

(12) Beckman Coulter
047,9 4,1 168,6(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); CVPG 46,8 20% 37,4 56,2 0,46 16

(60) Roche
04Ostatní 4

2x 4/1, 1x 4/162, 1x 4/179
Vzorek B 26 100%266,79 1,3 19   26

05,50 0,44 68,1(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); CVPG 5,42 ±2,8 2,62 8,22 0,15 6
(12) Beckman Coulter

07,49 0,58 167,7(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); CVPG 7,32 ±2,88 4,52 10,2 0,10 16
(60) Roche

04Ostatní 4
2x 4/1, 1x 4/162, 1x 4/179

(183) CA 72-4 [kU/L] 23 20 91%22
  Vzorky a skupiny  -

Vzorek A 22 100%2210,2 1,2 12   23
010,1 1,1 2210(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); CVPG 10,3 22% 8,03 12,6 0,20 22

(60) Roche
01Ostatní 0

1x 1/185
Vzorek B 20 91%222,15 0,17 7,9   23

02,13 0,14 226,6(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); CVPG 2,14 22% 1,66 2,620,032 22
(60) Roche

01Ostatní 0
1x 1/185

(180) CA 125 [kU/L] 27 27 100%27
  Vzorky a skupiny  -

Vzorek A 27 100%2710,2 1,1 11   27
010,4 0,65 166,2(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); CVPG 9,96 ±2,04 7,96 120,061 16

(60) Roche
011Ostatní 11

1x 3/24, 1x 3/25, 4x 4/1, 3x 4/12, 1x 4/162, 1x 4/179
Vzorek B 27 100%2710,9 1,4 12   27
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(180) CA 125 [kU/L] 27 27 100%27
  Vzorky a skupiny  -

Vzorek B 27 100%2710,9 1,4 12   27
011,0 0,65 165,9(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); CVPG 10,6 20% 8,48 12,80,070 16

(60) Roche
011Ostatní 11

1x 3/24, 1x 3/25, 4x 4/1, 3x 4/12, 1x 4/162, 1x 4/179

(189) CEA [µg/L] 27 26 96%27
  Vzorky a skupiny  -

Vzorek A 26 96%2717,5 2,2 12   27
019,0 0,46 52,4(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); CVPG 19,7 16% 16,5 22,9 0,40 5

(12) Beckman Coulter
016,2 0,94 155,8(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); CVPG 15,9 16% 13,3 18,50,084 15

(60) Roche
07Ostatní 7

3x 4/1, 1x 4/162, 3x 4/179
Vzorek B 27 100%2711,4 1,5 13   27

012,8 0,37 52,9(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); CVPG 13,2 16% 11 15,4 0,30 5
(12) Beckman Coulter

010,5 0,41 153,9(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); CVPG 10,2 16% 8,56 11,90,053 15
(60) Roche

07Ostatní 7
3x 4/1, 1x 4/162, 3x 4/179

(184) CYFRA 21-1 [µg/L] 22 22 100%22
  Vzorky a skupiny  -

Vzorek A 22 100%2215,2 0,90 5,9   22
015,3 0,70 174,6(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); CVPG 15,2 18% 12,4 18 0,14 17

(60) Roche
05Ostatní 5

1x 3/24, 4x 4/1
Vzorek B 22 100%221,02 0,25 24   22

01,14 0,076 176,7(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); CVPG 1,08 ±0,24 0,846 1,320,021 17
(60) Roche

05Ostatní 5
1x 3/24, 4x 4/1

(186) hCG [U/L] 29 29 100%29
  Vzorky a skupiny  -

Vzorek A 29 100%291,07 0,35 33   29
01,35 0,082 86,1(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); CVPG 1,4 ±1,44 0 2,840,044 8

(12) Beckman Coulter
00,724 0,13 818(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); CVPG 0,742 ±1,448 0 2,190,020 8

(60) Roche
11,06 0,089 88,4(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); CVPG 1,04 ±1,44 0 2,480,060 8

(210) Roche HCG STAT
05Ostatní 5

1x 3/25, 2x 4/1, 1x 4/162, 1x 4/179
Vzorek B 29 100%29105 13 12   29

098,5 4,2 84,2(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); CVPG 102 18% 83,6 121  1,6 8
(12) Beckman Coulter

0125 14 811(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); CVPG 125 18% 102 148 0,79 8
(60) Roche

0100 9,6 89,6(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); CVPG 99,3 18% 81,4 118  4,1 8
(210) Roche HCG STAT

05Ostatní 5
1x 3/25, 2x 4/1, 1x 4/162, 1x 4/179

(206) Kalcitonin [ng/L] 8 6 86%7
  Vzorky a skupiny  -

Vzorek A 6 86%725,1 2,5 10    8
025,0 2,3 79,2(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); CVPG 24,5 27% 17,8 31,2 0,48 7

(60) Roche
01Ostatní 0

1x 1/36
Vzorek B 6 86%730,4 2,4 7,8    8

029,8 1,5 74,9(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); CVPG 29,5 27% 21,5 37,5 0,48 7
(60) Roche

01Ostatní 0
1x 1/36

(194) NSE [µg/L] 22 22 100%22
  Vzorky a skupiny  -

Vzorek A 22 100%225,98 0,78 13   22
05,89 0,69 1912(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); CVPG 5,63 30% 3,94 7,32 0,10 19

(60) Roche
03Ostatní 3

2x 3/24, 1x 4/1
Vzorek B 22 100%2267,8 6,7 9,9   22

068,2 6,7 199,8(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); CVPG 69,1 30% 48,3 89,9 0,90 19
(60) Roche

03Ostatní 3
2x 3/24, 1x 4/1
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(191) PSA celkový [µg/L] 30 29 97%30
  Vzorky a skupiny  -

Vzorek A 29 97%303,58 0,30 8,4   30
03,84 0,16 54,2(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); CVPG 3,93 15% 3,34 4,520,067 5

(12) Beckman Coulter
03,70 0,17 144,5(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); CVPG 3,63 15% 3,08 4,180,017 14

(60) Roche
011Ostatní 11

4x 4/1, 1x 4/162, 4x 4/179, 2x 4/195
Vzorek B 30 100%3011,5 1,1 9,5   30

012,7 0,96 57,6(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); CVPG 12,8 15% 10,8 14,8 0,23 5
(12) Beckman Coulter

011,8 0,60 145,1(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); CVPG 11,6 15% 9,86 13,40,056 14
(60) Roche

011Ostatní 11
4x 4/1, 1x 4/162, 4x 4/179, 2x 4/195

(198) PSA volný [µg/L] 24 24 100%24
  Vzorky a skupiny  -

Vzorek A 24 100%242,28 0,28 12   24
02,10 0,11 115,4(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); CVPG 2,09 16% 1,75 2,430,014 11

(60) Roche
013Ostatní 13

4x 4/1, 3x 4/12, 4x 4/179, 2x 4/195
Vzorek B 24 100%248,07 1,1 14   24

07,30 0,39 115,4(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); CVPG 7,18 16% 6,03 8,330,050 11
(60) Roche

013Ostatní 13
4x 4/1, 3x 4/12, 4x 4/179, 2x 4/195

(201) S-100 [µg/L] 6 5 100%5
  Vzorky a skupiny  -

Vzorek A 5 100%50,040 0,003 7,5    6
00,039 0,001 53,8(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); CVPG 0,041 32% 0,027 0,055 5

(60) Roche
01Ostatní 0

1x 2/98
Vzorek B 5 100%50,467 0,043 9,2    6

00,483 0,019 54,0(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); CVPG 0,469 32% 0,318 0,62,0076 5
(60) Roche

01Ostatní 0
1x 2/98

(195) SCCA [µg/L] 12 9 75%12
  Vzorky a skupiny  -

Vzorek A 10 83%122,31 0,38 16   12
02,40 0,30 612(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); CVPG 2,23 ±0,7 1,53 2,930,064 6

(1) Abbott
02,12 0,12 65,6(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); CVPG 2,18 ±0,7 1,48 2,880,062 6

(60) Roche
Vzorek B 10 83%124,72 0,54 12   12

04,90 0,30 66,1(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); CVPG 4,53 23% 3,48 5,58 0,11 6
(1) Abbott

04,48 0,81 618(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); CVPG 4,22 23% 3,24 5,20,085 6
(60) Roche

(207) Tyreoglobulin [µg/L] 12 12 100%12
  Vzorky a skupiny  -

Vzorek A 12 100%1241,1 8,9 22   12
048,4 1,1 52,3(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); CVPG 48,1 30% 33,6 62,6 0,46 5

(60) Roche
07Ostatní 7

2x 3/24, 3x 4/12, 1x 4/29, 1x 4/164
Vzorek B 12 100%1293,3 11 12   12

097,5 2,8 52,9(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); CVPG 97 30% 67,9 127  1,0 5
(60) Roche

07Ostatní 7
2x 3/24, 3x 4/12, 1x 4/29, 1x 4/164

st_kn_p Konec sestavy Vytištěno: 22.10.2022
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