
SEKK Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky
Cyklus EHK: ABR3/23 - Parametry acidobazické rovnováhy Stop termín: 24.11.2023
Nastavení: skupiny - P (výrobce přístroje); minimální četnost skupin n = 5

RoM = robustní průměr
SD = směrodatná odchylka
CV = variační koeficient
Ntot = celkový počet výsledků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem

AV = vztažná hodnota
CVP = konsenzus všech účastníků

UAV = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)

Dmax = přijatelný rozdíl
LL = dolní mez
UL = horní mez
Neva = počet hodnocených výsledků
Nsuc = počet úspěšných výsledků
Srel = relativní úspěšnost

Zkouška
Vzorek
Skupina

Srovnatelnost
[jednotka]

RoM SD CV
[%]

Ntot Nout AV UAV Dmax LL UL Neva Nsuc Srel
[%]

AV UAV Dmax LL UL Neva Nsuc Srel
[%]

(135) Draselný kation (ISE) [mmol/L] 295 295 292 99
Vzorek A 3,29 0,065 2 295 CVP 3,29 0,009 8% 3,02 3,56 295 293 99
(1) Abbott 3,17 0,055 1,7 10 0 10
(38) IL 3,21 0,075 2,3 30 0 30
(53) Nova Biomedical 3,35 0,034 1 21 0 21
(60) Roche 3,22 0,16 4,9 20 0 20
(61) Radiometer 3,3 0 0 178 0 178
(179) Siemens 3,28 0,035 1,1 31 0 31
Ostatní 5 0 5

1x 46, 1x 109, 2x 198, 1x 999
Vzorek B 4,05 0,077 1,9 295 CVP 4,05 0,011 8% 3,72 4,38 295 293 99
(1) Abbott 3,9 0 0 10 0 10
(38) IL 4 0 0 30 0 30
(53) Nova Biomedical 4,13 0,031 0,74 21 0 21
(60) Roche 3,99 0,15 3,7 20 0 20
(61) Radiometer 4,06 0,056 1,4 178 0 178
(179) Siemens 4,01 0,036 0,9 31 0 31
Ostatní 5 0 5

1x 46, 1x 109, 2x 198, 1x 999
(139) Glukóza [mmol/L] 274 274 270 99
Vzorek A 12,1 0,39 3,3 274 CVP 12,1 0,058 15% 10,2 14 274 272 99
(1) Abbott 12,3 0,11 0,89 10 0 10
(38) IL 12 0,21 1,8 30 0 30
(53) Nova Biomedical 12,8 0,3 2,4 21 0 21
(60) Roche 12,2 0,52 4,2 6 0 6
(61) Radiometer 12 0,36 3 177 0 177
(179) Siemens 12,3 0,26 2,1 29 0 29
Ostatní 1 0 1

1x 109
Vzorek B 8,87 0,28 3,2 274 CVP 8,87 0,042 15% 7,53 10,3 274 271 99
(1) Abbott 8,83 0,071 0,8 10 0 10
(38) IL 8,62 0,15 1,8 30 0 30
(53) Nova Biomedical 9,24 0,22 2,4 21 0 21
(60) Roche 8,83 0,53 6 6 0 6
(61) Radiometer 8,86 0,26 2,9 177 0 177
(179) Siemens 8,96 0,18 2 29 0 29
Ostatní 1 0 1

1x 109
(136) Chloridový anion (ISE) [mmol/L] 273 273 271 99
Vzorek A 94 2,5 2,7 273 CVP 94 0,38 7% 87,4 101 273 271 99
(38) IL 95,3 0,57 0,59 27 0 27
(53) Nova Biomedical 98,4 1,1 1,1 16 0 16
(60) Roche 95,6 4,5 4,7 19 0 19
(61) Radiometer 93,3 2,4 2,5 177 0 177
(179) Siemens 94 0,79 0,84 31 0 31
Ostatní 3 0 3

1x 46, 1x 109, 1x 198
Vzorek B 103 2,4 2,3 273 CVP 103 0,35 7% 95,7 111 273 272 100
(38) IL 104 0,68 0,65 27 0 27
(53) Nova Biomedical 106 0,7 0,66 16 0 16
(60) Roche 104 4,4 4,3 19 0 19
(61) Radiometer 102 2,2 2,2 177 0 177
(179) Siemens 102 0,97 0,95 31 0 31
Ostatní 3 0 3

1x 46, 1x 109, 1x 198
(169) Laktát [mmol/L] 275 275 271 99
Vzorek A 10 0,71 7,1 275 CVP 10 0,11 18% 8,2 11,8 275 271 99
(38) IL 10,4 0,22 2,1 29 0 29
(53) Nova Biomedical 10,5 1 9,6 20 0 20
(60) Roche 10,7 0,42 4 6 0 6
(61) Radiometer 9,96 0,69 7 187 0 187
(179) Siemens 9,78 0,74 7,6 30 1 30
Ostatní 3 0 3

1x 109, 1x 149, 1x 198
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Zkouška
Vzorek
Skupina

Srovnatelnost
[jednotka]

RoM SD CV
[%]

Ntot Nout AV UAV Dmax LL UL Neva Nsuc Srel
[%]

AV UAV Dmax LL UL Neva Nsuc Srel
[%]

Vzorek B 7,11 0,44 6,2 275 CVP 7,11 0,065 18% 5,83 8,39 275 273 99
(38) IL 7,35 0,19 2,6 29 0 29
(53) Nova Biomedical 7,48 0,56 7,5 20 0 20
(60) Roche 7,44 0,37 5 6 0 6
(61) Radiometer 7,07 0,41 5,8 187 0 187
(179) Siemens 6,9 0,47 6,9 30 0 30
Ostatní 3 0 3

1x 109, 1x 149, 1x 198
(132) pCO2 [kPa] 411 411 387 94
Vzorek A 6,28 0,26 4,2 411 CVP 6,28 0,032 12% 5,52 7,04 411 392 95
(1) Abbott 5,51 0,042 0,76 11 0 11
(38) IL 6,75 0,16 2,3 31 0 31
(53) Nova Biomedical 5,95 0,35 5,8 24 0 24
(60) Roche 6,51 0,15 2,3 52 0 52
(61) Radiometer 6,23 0,16 2,5 236 0 236
(179) Siemens 6,2 0,28 4,6 50 1 50
Ostatní 7 0 7

2x 11, 1x 109, 2x 198, 2x 999
Vzorek B 5,26 0,18 3,4 411 CVP 5,26 0,022 12% 4,62 5,9 411 397 97
(1) Abbott 4,61 0,11 2,3 11 0 11
(38) IL 5,37 0,12 2,2 31 0 31
(53) Nova Biomedical 5,03 0,28 5,6 24 0 24
(60) Roche 5,46 0,11 2,1 52 0 52
(61) Radiometer 5,24 0,12 2,3 236 0 236
(179) Siemens 5,18 0,24 4,7 50 0 50
Ostatní 7 0 7

2x 11, 1x 109, 2x 198, 2x 999
(131) pH [-] 410 410 403 98
Vzorek A 7,34 0,014 0,19 410 CVP 7,34 0,002 0,8% 7,28 7,4 410 405 99
(1) Abbott 7,39 0,008 0,11 10 0 10
(38) IL 7,37 0,013 0,17 31 0 31
(53) Nova Biomedical 7,36 0,013 0,18 24 0 24
(60) Roche 7,34 0,008 0,11 51 0 51
(61) Radiometer 7,33 0,006 0,09 236 0 236
(179) Siemens 7,34 0,014 0,19 49 1 49
Ostatní 9 0 9

2x 11, 1x 109, 2x 198, 2x 207, 2x 999
Vzorek B 7,41 0,013 0,17 410 CVP 7,41 0,002 0,8% 7,35 7,47 410 405 99
(1) Abbott 7,46 0,006 0,08 10 0 10
(38) IL 7,46 0,009 0,12 31 0 31
(53) Nova Biomedical 7,43 0,009 0,13 24 0 24
(60) Roche 7,41 0,008 0,1 51 0 51
(61) Radiometer 7,41 0,006 0,08 236 0 236
(179) Siemens 7,42 0,013 0,17 49 0 49
Ostatní 9 0 9

2x 11, 1x 109, 2x 198, 2x 207, 2x 999
(133) pO2 [kPa] 411 411 388 94
Vzorek A 15,5 0,94 6 411 CVP 15,5 0,11 17% 12,8 18,2 411 396 96
(1) Abbott 16,4 0,39 2,4 11 0 11
(38) IL 15,1 0,78 5,1 31 0 31
(53) Nova Biomedical 15,3 0,75 4,9 24 0 24
(60) Roche 16,6 1,1 6,8 52 0 52
(61) Radiometer 15,4 0,75 4,9 236 1 236
(179) Siemens 15,3 0,85 5,6 50 1 50
Ostatní 7 0 7

2x 11, 1x 109, 2x 198, 2x 999
Vzorek B 17,3 0,75 4,3 411 CVP 17,3 0,09 12% 15,2 19,4 411 397 97
(1) Abbott 17,4 0,31 1,8 11 0 11
(38) IL 16,7 0,84 5,1 31 0 31
(53) Nova Biomedical 17,4 0,58 3,3 24 0 24
(60) Roche 18,1 0,74 4,1 52 0 52
(61) Radiometer 17,3 0,59 3,4 236 0 236
(179) Siemens 16,9 0,81 4,8 50 0 50
Ostatní 7 0 7

2x 11, 1x 109, 2x 198, 2x 999
(134) Sodný kation (ISE) [mmol/L] 293 293 289 99
Vzorek A 135 2,1 1,6 293 CVP 135 0,3 5% 128 142 293 291 99
(1) Abbott 133 1,3 1 10 0 10
(38) IL 133 0,6 0,45 30 0 30
(53) Nova Biomedical 133 0,4 0,3 21 0 21
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Zkouška
Vzorek
Skupina

Srovnatelnost
[jednotka]

RoM SD CV
[%]

Ntot Nout AV UAV Dmax LL UL Neva Nsuc Srel
[%]

AV UAV Dmax LL UL Neva Nsuc Srel
[%]

(60) Roche 135 1,8 1,4 20 0 20
(61) Radiometer 136 1,4 0,99 177 0 177
(179) Siemens 132 1,2 0,88 31 0 31
Ostatní 4 0 4

1x 46, 1x 109, 1x 198, 1x 999
Vzorek B 143 2,4 1,7 293 CVP 143 0,35 5% 135 151 293 290 99
(1) Abbott 141 0,67 0,47 10 0 10
(38) IL 140 0,6 0,43 30 0 30
(53) Nova Biomedical 142 0,84 0,59 21 0 21
(60) Roche 142 2,1 1,5 20 0 20
(61) Radiometer 144 1,8 1,2 177 0 177
(179) Siemens 141 1,4 1 31 0 31
Ostatní 4 0 4

1x 46, 1x 109, 1x 198, 1x 999
(137) Vápenatý kation (ISE) [mmol/L] 337 337 329 98
Vzorek A 1,19 0,033 2,8 337 CVP 1,19 0,004 10% 1,07 1,31 337 334 99
(1) Abbott 1,19 0,013 1,1 10 0 10
(38) IL 1,12 0,02 1,8 31 0 31
(53) Nova Biomedical 1,2 0,017 1,4 18 0 18
(60) Roche 1,16 0,03 2,6 29 0 29
(61) Radiometer 1,21 0,016 1,3 205 0 205
(179) Siemens 1,16 0,015 1,2 39 1 39
Ostatní 5 0 5

1x 46, 1x 109, 2x 198, 1x 999
Vzorek B 0,971 0,029 3 337 CVP 0,971 0,004 ±0,1 0,871 1,08 337 331 98
(1) Abbott 0,975 0,011 1,1 10 0 10
(38) IL 0,886 0,011 1,3 31 0 31
(53) Nova Biomedical 0,994 0,02 2 18 0 18
(60) Roche 0,94 0,023 2,4 29 0 29
(61) Radiometer 0,985 0,013 1,3 205 0 205
(179) Siemens 0,946 0,015 1,6 39 0 39
Ostatní 5 0 5

1x 46, 1x 109, 2x 198, 1x 999
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