
SEKK Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky
Cyklus EHK: CSFB2/23 - Biochemická analýza likvoru Stop termín: 27.11.2023
Nastavení: skupiny - R (výrobce reagencií); minimální četnost skupin n = 5

RoM = robustní průměr
SD = směrodatná odchylka
CV = variační koeficient
Ntot = celkový počet výsledků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem

AV = vztažná hodnota
CVP = konsenzus všech účastníků

UAV = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)

Dmax = přijatelný rozdíl
LL = dolní mez
UL = horní mez
Neva = počet hodnocených výsledků
Nsuc = počet úspěšných výsledků
Srel = relativní úspěšnost

Zkouška
Vzorek
Skupina

Srovnatelnost
[jednotka]

RoM SD CV
[%]

Ntot Nout AV UAV Dmax LL UL Neva Nsuc Srel
[%]

AV UAV Dmax LL UL Neva Nsuc Srel
[%]

(333) Albumin [mg/L] 75 75 74 99
Vzorek A 444 31 7 75 CVP 444 8,7 23% 341 547 75 74 99
(1) Abbott 464 10 2,2 8 0 8
(58) Beckman Coulter (AU) 439 16 3,6 9 0 9
(60) Roche 428 14 3,2 23 0 23
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension) 476 20 4,2 12 0 12
(162) Siemens (Atellica) 423 93 22 8 0 8
(179) Siemens 443 26 5,9 7 0 7
Ostatní 8 0 8

3x 12, 3x 91, 1x 152, 1x 178
Vzorek B 179 12 6,5 75 CVP 179 3,3 23% 137 221 75 74 99
(1) Abbott 182 14 7,5 8 0 8
(58) Beckman Coulter (AU) 179 7,1 4 9 0 9
(60) Roche 175 7,1 4,1 23 0 23
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension) 191 7,6 4 12 0 12
(162) Siemens (Atellica) 172 32 19 8 0 8
(179) Siemens 180 8,2 4,5 7 0 7
Ostatní 8 0 8

3x 12, 3x 91, 1x 152, 1x 178
(330) Celková bílkovina [mg/L] 98 98 91 93
Vzorek A 693 60 8,7 98 CVP 693 15 27% 505 881 98 95 97
(1) Abbott 674 20 2,9 12 0 12
(58) Beckman Coulter (AU) 761 15 1,9 15 0 15
(60) Roche 651 23 3,6 42 1 42
(162) Siemens (Atellica) 759 10 1,4 9 0 9
Ostatní 20 0 20

2x 46, 1x 75, 3x 77, 1x 85, 1x 115, 3x 149, 1x 158, 1x 166, 2x 178, 4x 179,
1x 998

Vzorek B 297 48 16 98 CVP 297 12 32% 201 393 98 93 95
(1) Abbott 273 17 6,1 12 0 12
(58) Beckman Coulter (AU) 337 11 3,4 15 0 15
(60) Roche 268 12 4,5 42 1 42
(162) Siemens (Atellica) 369 13 3,4 9 0 9
Ostatní 20 0 20

2x 46, 1x 75, 3x 77, 1x 85, 1x 115, 3x 149, 1x 158, 1x 166, 2x 178, 4x 179,
1x 998

(331) Glukóza [mmol/L] 98 98 98 100
Vzorek A 1,79 0,043 2,4 98 CVP 1,79 0,011 18% 1,46 2,12 98 98 100
(1) Abbott 1,77 0,059 3,3 10 0 10
(46) Erba Lachema 1,75 0,059 3,4 6 0 6
(58) Beckman Coulter (AU) 1,79 0,078 4,4 17 0 17
(60) Roche 1,78 0,029 1,6 41 0 41
(162) Siemens (Atellica) 1,82 0,049 2,7 10 0 10
Ostatní 14 0 14

1x 49, 1x 75, 3x 149, 2x 158, 1x 178, 4x 179, 1x 187, 1x 188
Vzorek B 3,12 0,072 2,3 98 CVP 3,12 0,018 18% 2,55 3,69 98 98 100
(1) Abbott 3,1 0,083 2,7 10 0 10
(46) Erba Lachema 3,13 0,12 3,8 6 0 6
(58) Beckman Coulter (AU) 3,1 0,081 2,6 17 0 17
(60) Roche 3,11 0,061 1,9 41 0 41
(162) Siemens (Atellica) 3,16 0,056 1,8 10 0 10
Ostatní 14 0 14

1x 49, 1x 75, 3x 149, 2x 158, 1x 178, 4x 179, 1x 187, 1x 188
(335) IgA [mg/L] 21 21 21 100
Vzorek A 11,3 1,2 10 21 CVP 11,3 0,63 32% 7,68 15 21 21 100
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension) 11 0,69 6,3 10 0 10
Ostatní 11 0 11

3x 12, 3x 91, 2x 162, 3x 179
Vzorek B 6,43 0,62 9,7 21 CVP 6,43 0,33 32% 4,37 8,49 21 21 100
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension) 6,3 0,49 7,8 10 0 10
Ostatní 11 0 11

3x 12, 3x 91, 2x 162, 3x 179
(334) IgG [mg/L] 43 43 42 98
Vzorek A 88,8 7,5 8,4 43 CVP 88,8 2,8 24% 67,4 111 43 43 100
(60) Roche 84,3 3,6 4,3 14 0 14
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Zkouška
Vzorek
Skupina

Srovnatelnost
[jednotka]

RoM SD CV
[%]

Ntot Nout AV UAV Dmax LL UL Neva Nsuc Srel
[%]

AV UAV Dmax LL UL Neva Nsuc Srel
[%]

(91) Binding Site 86 2,1 2,5 6 0 6
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension) 91,4 7,1 7,8 12 0 12
Ostatní 11 0 11

3x 12, 1x 58, 3x 162, 4x 179
Vzorek B 34,3 2 5,8 43 CVP 34,3 0,75 24% 26 42,6 43 42 98
(60) Roche 32,6 2 6,2 14 0 14
(91) Binding Site 36,2 4,7 13 6 0 6
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension) 34,7 1,3 3,8 12 0 12
Ostatní 11 0 11

3x 12, 1x 58, 3x 162, 4x 179
(336) IgM [mg/L] 29 29 28 97
Vzorek A 56,9 5,1 9 29 CVP 56,9 2,3 31% 39,2 74,6 29 28 97
(91) Binding Site 57,2 8,7 15 5 0 5
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension) 57,9 3,7 6,4 12 0 12
Ostatní 12 0 12

3x 12, 4x 60, 2x 162, 3x 179
Vzorek B 2,52 0,26 10 29 CVP 2,52 0,12 31% 1,73 3,31 29 29 100
(91) Binding Site 2,51 0,31 12 5 0 5
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension) 2,61 0,091 3,5 12 0 12
Ostatní 12 0 12

3x 12, 4x 60, 2x 162, 3x 179
(338) Laktát [mmol/L] 95 95 92 97
Vzorek A 7,66 0,29 3,8 95 CVP 7,66 0,073 20% 6,12 9,2 95 93 98
(1) Abbott 7,8 0,91 12 8 0 8
(58) Beckman Coulter (AU) 7,69 0,21 2,7 15 0 15
(60) Roche 7,69 0,18 2,4 44 0 44
(162) Siemens (Atellica) 7,41 0,39 5,3 10 0 10
Ostatní 18 0 18

3x 49, 1x 61, 2x 75, 1x 116, 3x 149, 2x 178, 4x 179, 2x 188
Vzorek B 1,99 0,094 4,7 95 CVP 1,99 0,024 20% 1,59 2,39 95 94 99
(1) Abbott 2,06 0,067 3,2 8 0 8
(58) Beckman Coulter (AU) 1,95 0,042 2,2 15 0 15
(60) Roche 2,03 0,06 3 44 0 44
(162) Siemens (Atellica) 1,84 0,15 8,2 10 0 10
Ostatní 18 0 18

3x 49, 1x 61, 2x 75, 1x 116, 3x 149, 2x 178, 4x 179, 2x 188

Vytvořeno: 4.12.2023 17:46, Ing. Marek Budina, budina@sekk.cz Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky, strana 2 z 2


