
SEKK Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky
Cyklus EHK: DD2/23 - D Dimery Stop termín: 16.6.2023
Nastavení: skupiny - výrobce reagencií; Česká republika; minimální četnost skupin n = 5

RoM = robustní průměr
SD = směrodatná odchylka
CV = variační koeficient
Ntot = celkový počet výsledků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem

AV = vztažná hodnota
CVPG = konsenzus skupin účastníků

UAV = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)

Dmax = přijatelný rozdíl
LL = dolní mez
UL = horní mez
Neva = počet hodnocených výsledků
Nsuc = počet úspěšných výsledků
Srel = relativní úspěšnost

Zkouška
Vzorek
Skupina

Srovnatelnost
[jednotka]

RoM SD CV
[%]

Ntot Nout AV UAV Dmax LL UL Neva Nsuc Srel
[%]

AV UAV Dmax LL UL Neva Nsuc Srel
[%]

(476) D Dimery (FEU) [mg/L FEU] 230 220 213 97
Vzorek A 23.35 1,01 0,43 43 230 220 213 97
(917) Siemens Innovance D-Dimer 1,27 0,12 9,3 136 0 CVPG 1,22 0,012 27% 0,89 1,55 136
(929) Mitsubishi Pathfast D-Dimer 0,681 0,054 8 7 0 CVPG 0,681 0,053 ±0,189 0,492 0,87 7
(947) Roche Cardiac D-Dimer 0,266 0,034 13 12 0 CVPG 0,262 0,028 ±0,189 0,073 0,451 12
(955) Stago Liatest D-Dimer 0,47 0,089 19 5 0 CVPG 0,476 0,038 ±0,189 0,287 0,665 5
(958) Stago Liatest D-Dimer Plus 0,44 0,061 14 22 0 CVPG 0,438 0,015 ±0,189 0,249 0,627 22
(976) IL HemosIL D-Dimer HS 500 0,991 0,071 7,2 27 0 CVPG 0,961 0,013 27% 0,701 1,23 27
Ostatní 21 0 11

3x 900, 2x 918, 4x 962, 2x 965, 4x 980, 2x 984, 2x 985, 2x 999
Vzorek B 23.36 0,473 0,089 19 230 220 219 100
(917) Siemens Innovance D-Dimer 0,485 0,042 8,6 136 0 CVPG 0,469 0,005 ±0,189 0,28 0,658 136
(929) Mitsubishi Pathfast D-Dimer 0,655 0,035 5,3 7 0 CVPG 0,655 0,034 ±0,189 0,466 0,844 7
(947) Roche Cardiac D-Dimer 0,238 0,041 17 12 0 CVPG 0,23 0,028 ±0,189 0,041 0,419 12
(955) Stago Liatest D-Dimer 0,405 0,037 9,2 5 0 CVPG 0,451 0,053 ±0,189 0,262 0,64 5
(958) Stago Liatest D-Dimer Plus 0,403 0,046 11 22 0 CVPG 0,405 0,011 ±0,189 0,216 0,594 22
(976) IL HemosIL D-Dimer HS 500 0,586 0,046 7,8 27 0 CVPG 0,557 0,01 ±0,189 0,368 0,746 27
Ostatní 21 0 11

3x 900, 2x 918, 4x 962, 2x 965, 4x 980, 2x 984, 2x 985, 2x 999
(477) D Dimery (DDim) [mg/L D Dimer] 28 24 23 96
Vzorek A 23.35 0,367 0,14 39 28 24 23 96
(921) IL HemosIL D-Dimer HS 0,271 0,017 6,4 14 0 CVPG 0,265 0,009 ±0,081 0,184 0,346 14
(986) Radiometer AQT90 FLEX D-Dimer 0,538 0,087 16 10 0 CVPG 0,546 0,059 27% 0,398 0,694 10
Ostatní 4 0 0

1x 947, 1x 958, 2x 999
Vzorek B 23.36 0,254 0,11 44 28 24 24 100
(921) IL HemosIL D-Dimer HS 0,182 0,017 9,5 14 0 CVPG 0,186 0,008 ±0,081 0,105 0,267 14
(986) Radiometer AQT90 FLEX D-Dimer 0,367 0,029 8 10 0 CVPG 0,375 0,024 27% 0,273 0,477 10
Ostatní 4 0 0

1x 947, 1x 958, 2x 999
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