
SEKK Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky
Cyklus EHK: DD4/23 - D Dimery Stop termín: 17.11.2023
Nastavení: skupiny - R (výrobce reagencií); Česká republika; minimální četnost skupin n = 5

RoM = robustní průměr
SD = směrodatná odchylka
CV = variační koeficient
Ntot = celkový počet výsledků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem

AV = vztažná hodnota
CVPG = konsenzus skupin účastníků

UAV = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)

Dmax = přijatelný rozdíl
LL = dolní mez
UL = horní mez
Neva = počet hodnocených výsledků
Nsuc = počet úspěšných výsledků
Srel = relativní úspěšnost

Zkouška
Vzorek
Skupina

Srovnatelnost
[jednotka]

RoM SD CV
[%]

Ntot Nout AV UAV Dmax LL UL Neva Nsuc Srel
[%]

AV UAV Dmax LL UL Neva Nsuc Srel
[%]

(476) D Dimery (FEU) [mg/L FEU] 233 221 215 97
Vzorek A 23.39 0,46 0,094 20 233 221 218 99
(917) Siemens Innovance D-Dimer 0,471 0,049 10 133 0 CVPG 0,457 0,005 ±0,189 0,268 0,646 133
(929) Mitsubishi Pathfast D-Dimer 0,603 0,05 8,2 7 0 CVPG 0,603 0,048 ±0,189 0,414 0,792 7
(947) Roche Cardiac D-Dimer 0,249 0,038 15 12 0 CVPG 0,262 0,016 ±0,189 0,073 0,451 12
(955) Stago Liatest D-Dimer 0,395 0,007 1,9 5 0 CVPG 0,417 0,04 ±0,189 0,228 0,606 5
(958) Stago Liatest D-Dimer Plus 0,399 0,055 14 24 0 CVPG 0,404 0,014 ±0,189 0,215 0,593 24
(976) IL HemosIL D-Dimer HS 500 0,583 0,035 5,9 27 0 CVPG 0,565 0,01 ±0,189 0,376 0,754 27
(980) Roche Tinaquant 2nd generation (calibration:
citrate plasma)

0,294 0,05 17 6 0 CVPG 0,294 0,024 ±0,189 0,105 0,483 6

Ostatní 19 3 7
3x 900, 2x 902, 2x 918, 4x 962, 2x 984, 2x 985, 4x 999

Vzorek B 23.40 1,18 0,49 42 233 221 218 99
(917) Siemens Innovance D-Dimer 1,48 0,14 9,3 133 0 CVPG 1,42 0,016 27% 1,03 1,81 133
(929) Mitsubishi Pathfast D-Dimer 1,16 0,089 7,7 7 0 CVPG 1,16 0,086 27% 0,846 1,48 7
(947) Roche Cardiac D-Dimer 0,416 0,069 17 12 0 CVPG 0,423 0,034 ±0,189 0,234 0,612 12
(955) Stago Liatest D-Dimer 0,505 0,037 7,3 5 0 CVPG 0,499 0,043 ±0,189 0,31 0,688 5
(958) Stago Liatest D-Dimer Plus 0,535 0,056 11 24 0 CVPG 0,526 0,014 ±0,189 0,337 0,715 24
(976) IL HemosIL D-Dimer HS 500 1,16 0,085 7,3 27 0 CVPG 1,16 0,014 27% 0,846 1,48 27
(980) Roche Tinaquant 2nd generation (calibration:
citrate plasma)

0,471 0,061 13 6 0 CVPG 0,49 0,049 ±0,189 0,301 0,679 6

Ostatní 19 3 7
3x 900, 2x 902, 2x 918, 4x 962, 2x 984, 2x 985, 4x 999

(477) D Dimery (DDim) [mg/L D Dimer] 28 24 24 100
Vzorek A 23.39 0,246 0,1 43 28 24 24 100
(921) IL HemosIL D-Dimer HS 0,181 0,016 9 14 0 CVPG 0,186 0,011 ±0,081 0,105 0,267 14
(986) Radiometer AQT90 FLEX D-Dimer 0,363 0,029 7,9 10 0 CVPG 0,373 0,026 27% 0,272 0,474 10
Ostatní 4 0 0

1x 918, 1x 947, 2x 999
Vzorek B 23.40 0,421 0,15 34 28 24 24 100
(921) IL HemosIL D-Dimer HS 0,324 0,015 4,5 14 0 CVPG 0,309 0,012 27% 0,225 0,393 14
(986) Radiometer AQT90 FLEX D-Dimer 0,585 0,036 6,1 10 0 CVPG 0,608 0,046 27% 0,443 0,773 10
Ostatní 4 0 0

1x 918, 1x 947, 2x 999
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