
SEKK Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky
Cyklus EHK: E13/23 - Endokrinologie 1 Stop termín: 25.7.2023
Nastavení: skupiny - princip měření, výrobce reagencií; Česká republika; minimální četnost skupin n = 5

RoM = robustní průměr
SD = směrodatná odchylka
CV = variační koeficient
Ntot = celkový počet výsledků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem

AV = vztažná hodnota
CVPG = konsenzus skupin účastníků

UAV = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)

Dmax = přijatelný rozdíl
LL = dolní mez
UL = horní mez
Neva = počet hodnocených výsledků
Nsuc = počet úspěšných výsledků
Srel = relativní úspěšnost

Zkouška
Vzorek
Skupina

Srovnatelnost
[jednotka]

RoM SD CV
[%]

Ntot Nout AV UAV Dmax LL UL Neva Nsuc Srel
[%]

AV UAV Dmax LL UL Neva Nsuc Srel
[%]

(306) 17-OH-progesteron [nmol/L] 3 3 3 100
Vzorek A 3 3 100
Ostatní 3 0 3

1x 1/36, 1x 2/66, 1x 4/183
Vzorek B 3 3 100
Ostatní 3 0 3

1x 1/36, 1x 2/66, 1x 4/183
(303) Aldosteron [nmol/L] 7 6 6 100
Vzorek A 6 6 100
Ostatní 7 0 6

1x 1/36, 1x 4/73, 4x 4/164, 1x 4/183
Vzorek B 6 6 100
Ostatní 7 0 6

1x 1/36, 1x 4/73, 4x 4/164, 1x 4/183
(307) DHEA-sulfát [µmol/L] 17 17 17 100
Vzorek A 9,46 1,6 16 17 17 17 100
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 10,5 0,67 6,4 9 0 CVPG 9,9 0,13 21% 7,82 12 9
Ostatní 8 0 8

2x 4/1, 4x 4/12, 1x 4/162, 1x 4/179
Vzorek B 8,24 1,3 16 17 17 17 100
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 9,1 0,39 4,3 9 0 CVPG 8,7 0,1 21% 6,87 10,6 9
Ostatní 8 0 8

2x 4/1, 4x 4/12, 1x 4/162, 1x 4/179
(302) Estradiol [pmol/L] 29 29 28 97
Vzorek A 1460 170 12 29 29 28 97
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 1310 69 5,3 11 0 CVPG 1320 16 22% 1020 1620 11
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 1600 55 3,4 10 0 CVPG 1560 7,7 22% 1210 1910 10
Ostatní 8 0 8

4x 4/12, 3x 4/162, 1x 4/179
Vzorek B 1120 110 9,4 29 29 28 97
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 1040 37 3,6 11 0 CVPG 1030 12 22% 803 1260 11
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 1200 37 3,1 10 0 CVPG 1180 6 22% 920 1440 10
Ostatní 8 0 8

4x 4/12, 3x 4/162, 1x 4/179
(200) Feritin [µg/L] 47 44 44 100
Vzorek A 525 110 20 47 44 44 100
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 620 52 8,3 16 0 CVPG 635 11 24% 482 788 16
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 521 41 7,9 11 0 CVPG 533 6,9 24% 405 661 11
Ostatní 20 0 17

4x 4/12, 2x 4/29, 1x 4/149, 4x 4/162, 1x 4/179, 2x 6/1, 1x 6/46, 2x 6/58,
3x 6/60

Vzorek B 566 110 20 47 44 44 100
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 661 46 7 16 0 CVPG 675 11 24% 513 837 16
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 581 61 11 11 0 CVPG 563 7,9 24% 427 699 11
Ostatní 20 0 17

4x 4/12, 2x 4/29, 1x 4/149, 4x 4/162, 1x 4/179, 2x 6/1, 1x 6/46, 2x 6/58,
3x 6/60

(301) Kortizol [nmol/L] 28 28 26 93
Vzorek A 672 78 12 28 28 26 93
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 586 30 5,2 8 0 CVPG 590 7,1 16% 495 685 8
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 710 32 4,4 11 0 CVPG 702 4,9 16% 589 815 11
Ostatní 9 1 9

1x 2/66, 4x 4/12, 3x 4/162, 1x 4/179
Vzorek B 517 62 12 28 28 26 93
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 455 16 3,4 8 0 CVPG 461 5,6 16% 387 535 8
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 546 21 3,8 11 0 CVPG 542 3,6 16% 455 629 11
Ostatní 9 1 9

1x 2/66, 4x 4/12, 3x 4/162, 1x 4/179
(304) Progesteron [nmol/L] 30 30 30 100
Vzorek A 39,9 5,9 15 30 30 30 100
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 40,2 1,8 4,4 12 0 CVPG 40,1 0,64 20% 32 48,2 12
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman
Coulter

32,6 1,6 5 5 0 CVPG 30,5 0,86 20% 24,4 36,6 5

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 47,7 3,2 6,7 8 0 CVPG 46,3 0,3 20% 37 55,6 8
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Zkouška
Vzorek
Skupina

Srovnatelnost
[jednotka]

RoM SD CV
[%]

Ntot Nout AV UAV Dmax LL UL Neva Nsuc Srel
[%]

AV UAV Dmax LL UL Neva Nsuc Srel
[%]

Ostatní 5 0 5
4x 4/162, 1x 4/179

Vzorek B 57,6 7,7 13 30 30 30 100
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 58,3 3,7 6,3 12 0 CVPG 58,3 0,96 20% 46,6 70 12
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman
Coulter

47,4 1,1 2,4 5 0 CVPG 44,7 1,1 20% 35,7 53,7 5

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 66,4 3,4 5,1 8 0 CVPG 66,6 0,4 20% 53,2 80 8
Ostatní 5 0 5

4x 4/162, 1x 4/179
(121) T3 celkový [nmol/L] 28 25 25 100
Vzorek A 5,03 0,65 13 28 25 25 100
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 4,6 0,53 12 11 0 CVPG 4,62 0,22 19% 3,74 5,5 11
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 5,51 0,29 5,3 8 0 CVPG 5,62 0,1 19% 4,55 6,69 8
Ostatní 9 0 6

2x 4/12, 4x 4/162, 1x 4/177, 2x 4/179
Vzorek B 2,23 0,32 14 28 25 25 100
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 2,01 0,095 4,7 11 0 CVPG 2,04 0,05 19% 1,65 2,43 11
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 2,54 0,089 3,5 8 0 CVPG 2,58 0,053 19% 2,08 3,08 8
Ostatní 9 0 6

2x 4/12, 4x 4/162, 1x 4/177, 2x 4/179
(125) T3 volný [pmol/L] 47 46 43 93
Vzorek A 15,2 2,8 18 47 46 44 96
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 13,7 0,98 7,2 19 0 CVPG 13,6 0,15 15% 11,5 15,7 19
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman
Coulter

12,1 0,96 7,9 6 0 CVPG 12,3 0,26 15% 10,4 14,2 6

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 18,2 0,5 2,8 14 0 CVPG 18,3 0,057 15% 15,5 21,1 14
Ostatní 8 0 7

1x 4/29, 4x 4/162, 1x 4/177, 2x 4/179
Vzorek B 6,09 0,81 13 47 46 45 98
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 5,47 0,41 7,5 19 0 CVPG 5,46 0,054 15% 4,64 6,28 19
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman
Coulter

5,6 0,15 2,6 6 0 CVPG 5,45 0,097 15% 4,63 6,27 6

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 6,71 0,17 2,6 14 0 CVPG 6,76 0,027 15% 5,74 7,78 14
Ostatní 8 0 7

1x 4/29, 4x 4/162, 1x 4/177, 2x 4/179
(122) T4 celkový [nmol/L] 28 27 27 100
Vzorek A 128 10 8 28 27 27 100
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 124 4,8 3,9 11 0 CVPG 123 3,1 17% 102 144 11
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 124 9,3 7,5 8 0 CVPG 123 3,1 17% 102 144 8
Ostatní 9 0 8

2x 4/12, 4x 4/162, 1x 4/177, 2x 4/179
Vzorek B 91,6 5,4 5,9 28 27 27 100
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 88,7 2,8 3,2 11 0 CVPG 88,6 2,5 17% 73,5 104 11
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 90,3 3,8 4,2 8 0 CVPG 90,1 2,1 17% 74,7 106 8
Ostatní 9 0 8

2x 4/12, 4x 4/162, 1x 4/177, 2x 4/179
(124) T4 volný [pmol/L] 58 57 57 100
Vzorek A 19,3 3,7 19 58 57 57 100
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 16,4 0,63 3,8 26 0 CVPG 16,5 0,15 13% 14,3 18,7 26
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman
Coulter

18,1 1,2 6,6 7 0 CVPG 18,5 0,32 13% 16 21 7

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 23,7 0,86 3,6 16 0 CVPG 23,8 0,089 13% 20,7 26,9 16
Ostatní 9 0 8

2x 4/29, 1x 4/149, 4x 4/162, 1x 4/177, 1x 4/179
Vzorek B 13,8 2,2 16 58 57 57 100
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 12,3 0,61 5 26 0 CVPG 12,4 0,11 13% 10,7 14,1 26
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman
Coulter

12,8 0,36 2,8 7 0 CVPG 12,6 0,24 13% 10,9 14,3 7

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 16,4 0,61 3,7 16 0 CVPG 16,5 0,065 13% 14,3 18,7 16
Ostatní 9 0 8

2x 4/29, 1x 4/149, 4x 4/162, 1x 4/177, 1x 4/179
(305) Testosteron [nmol/L] 32 31 29 94
Vzorek A 17,1 1,3 7,3 32 31 31 100
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 17,6 0,62 3,5 13 0 CVPG 17,4 0,23 22% 13,5 21,3 13
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman
Coulter

12,4 0,15 1,2 5 0 CVPG 12,5 0,27 22% 9,75 15,3 5

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 17,2 0,37 2,2 9 0 CVPG 17 0,11 22% 13,2 20,8 9
Ostatní 5 0 4

1x 3/200, 3x 4/162, 1x 4/179
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Vzorek
Skupina

Srovnatelnost
[jednotka]
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[%]
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[%]

AV UAV Dmax LL UL Neva Nsuc Srel
[%]

Vzorek B 50,1 10 20 32 31 29 94
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 58,7 3,1 5,2 13 0 CVPG 58,1 0,96 22% 45,3 70,9 13
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman
Coulter

37,7 2 5,3 5 0 CVPG 37,7 1,2 22% 29,4 46 5

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 51,4 1,1 2,2 9 0 CVPG 51,5 0,16 22% 40,1 62,9 9
Ostatní 5 0 4

1x 3/200, 3x 4/162, 1x 4/179
(123) TSH [mU/L] 58 57 57 100
Vzorek A 9,09 1,1 12 58 57 57 100
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 8,08 0,34 4,2 25 0 CVPG 8,08 0,054 14% 6,94 9,22 25
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman
Coulter

9,42 0,63 6,7 8 0 CVPG 9,36 0,096 14% 8,04 10,7 8

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 10,2 0,26 2,6 16 0 CVPG 10,2 0,038 14% 8,77 11,7 16
Ostatní 9 0 8

2x 4/29, 1x 4/149, 4x 4/162, 1x 4/177, 1x 4/179
Vzorek B 32,7 4,5 14 58 57 57 100
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 28,6 1 3,6 25 0 CVPG 28,8 0,23 14% 24,7 32,9 25
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman
Coulter

32,5 2,3 6,9 8 0 CVPG 33,1 0,47 14% 28,4 37,8 8

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 37 1,1 3 16 0 CVPG 36,8 0,14 14% 31,6 42 16
Ostatní 9 0 8

2x 4/29, 1x 4/149, 4x 4/162, 1x 4/177, 1x 4/179
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