
SEKK Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky
Cyklus EHK: HIL1/23 - Sérové indexy Stop termín: 21.4.2023
Nastavení: skupiny - výrobce přístroje; minimální četnost skupin n = 5

RoM = robustní průměr
SD = směrodatná odchylka
CV = variační koeficient
Ntot = celkový počet výsledků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem

AV = vztažná hodnota
CVP = konsenzus všech účastníků

UAV = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)

Dmax = přijatelný rozdíl
LL = dolní mez
UL = horní mez
Neva = počet hodnocených výsledků
Nsuc = počet úspěšných výsledků
Srel = relativní úspěšnost

Zkouška
Vzorek
Skupina

Srovnatelnost
[jednotka]

RoM SD CV
[%]

Ntot Nout AV UAV Dmax LL UL Neva Nsuc Srel
[%]

AV UAV Dmax LL UL Neva Nsuc Srel
[%]

(507) Bilirubin celkový [µmol/L] 108 108 104 96
Vzorek A 134 11 8,5 108 CVP 134 2,7 20% 107 161 108 104 96
(1) Abbott 145 10 7,2 35 0 35
(58) Beckman Coulter (AU) 121 16 13 11 0 11
(60) Roche 128 3,1 2,5 47 0 47
(162) Siemens (Atellica) 144 8,4 5,9 10 0 10
Ostatní 5 0 5

1x 46, 2x 149, 1x 177, 1x 179
Vzorek B 220 14 6,6 108 CVP 220 3,4 20% 176 264 108 107 99
(1) Abbott 236 20 8,3 35 0 35
(58) Beckman Coulter (AU) 209 18 8,6 11 0 11
(60) Roche 212 5,2 2,5 47 0 47
(162) Siemens (Atellica) 227 11 5 10 0 10
Ostatní 5 0 5

1x 46, 2x 149, 1x 177, 1x 179
(501) Hemolytický index
(kvantitativně)

[µmol/L] 85 85 80 94

Vzorek A 134 5,6 4,2 85 CVP 134 1,5 20% 107 161 85 85 100
(1) Abbott 135 3,7 2,7 27 0 27
(60) Roche 134 6,6 4,9 52 0 52
(162) Siemens (Atellica) 137 11 7,7 6 0 6

Vzorek B 78,6 4,9 6,3 85 CVP 78,6 1,3 20% 62,8 94,4 85 80 94
(1) Abbott 76,4 2,6 3,4 27 0 27
(60) Roche 79,5 5,6 7,1 52 0 52
(162) Siemens (Atellica) 83,2 3,7 4,4 6 0 6

(502) Ikterický index
(kvantitativně)

[µmol/L] 85 85 85 100

Vzorek A 141 21 15 85 CVP 141 5,5 35% 91,6 191 85 85 100
(1) Abbott 118 11 9,1 27 0 27
(60) Roche 153 11 7,1 52 0 52
(162) Siemens (Atellica) 132 7,3 5,5 6 0 6

Vzorek B 233 30 13 85 CVP 233 8 35% 151 315 85 85 100
(1) Abbott 202 13 6,5 27 0 27
(60) Roche 252 16 6,3 52 0 52
(162) Siemens (Atellica) 213 14 6,5 6 0 6

(503) Lipemický index
(kvantitativně)

[g/L] 85 85 83 98

Vzorek A 1,92 0,18 9,6 85 CVP 1,92 0,049 23% 1,47 2,37 85 84 99
(1) Abbott 1,79 0,15 8,6 27 0 27
(60) Roche 1,98 0,18 9,1 52 0 52
(162) Siemens (Atellica) 1,97 0,15 7,4 6 0 6

Vzorek B 3,94 0,33 8,4 85 CVP 3,94 0,088 23% 3,03 4,85 85 84 99
(1) Abbott 3,63 0,32 8,7 27 0 27
(60) Roche 4,05 0,26 6,4 52 0 52
(162) Siemens (Atellica) 4,26 0,18 4,2 6 0 6
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