
SEKK Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky
Cyklus EHK: VVV2/23 - Diagnostika vrozených vývojových vad Stop termín: 3.11.2023
Nastavení: skupiny - R (výrobce reagencií); minimální četnost skupin n = 5

RoM = robustní průměr
SD = směrodatná odchylka
CV = variační koeficient
Ntot = celkový počet výsledků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem

AV = vztažná hodnota
CVPG = konsenzus skupin účastníků

UAV = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)

Dmax = přijatelný rozdíl
LL = dolní mez
UL = horní mez
Neva = počet hodnocených výsledků
Nsuc = počet úspěšných výsledků
Srel = relativní úspěšnost

Zkouška
Vzorek
Skupina

Srovnatelnost
[jednotka]

RoM SD CV
[%]

Ntot Nout AV UAV Dmax LL UL Neva Nsuc Srel
[%]

AV UAV Dmax LL UL Neva Nsuc Srel
[%]

Sada 1
(238) free β-hCG [U/L] 52 50 46 92
Vzorek A1 44 3,7 8,5 52 50 46 92
(24) B.R.A.H.M.S. 47,5 1,3 2,6 9 0 CVPG 47,5 1,5 15% 40,3 54,7 9
(60) Roche 43,1 3,5 8 41 0 CVPG 43,1 1,3 15% 36,6 49,6 41
Ostatní 2 0 0

1x 82, 1x 162
Vzorek B1 48,9 3,6 7,4 52 50 49 98
(24) B.R.A.H.M.S. 53,3 3,2 5,9 9 0 CVPG 53,3 3,9 15% 45,3 61,3 9
(60) Roche 48 3,2 6,6 41 0 CVPG 48 1,2 15% 40,8 55,2 41
Ostatní 2 0 0

1x 82, 1x 162
(239) PAPP-A [U/L] 55 53 47 89
Vzorek A1 0,303 0,028 9,2 55 53 47 89
(24) B.R.A.H.M.S. 0,294 0,019 6,3 10 0 CVPG 0,294 0,014 15% 0,249 0,339 10
(60) Roche 0,305 0,03 9,9 43 0 CVPG 0,305 0,011 15% 0,259 0,351 43
Ostatní 2 1 0

1x 82, 1x 162
Vzorek B1 1,35 0,083 6,2 55 53 52 98
(24) B.R.A.H.M.S. 1,34 0,074 5,5 10 0 CVPG 1,34 0,057 15% 1,13 1,55 10
(60) Roche 1,36 0,085 6,2 43 0 CVPG 1,36 0,032 15% 1,15 1,57 43
Ostatní 2 0 0

1x 82, 1x 162
(245) PlGF [ng/L] 29 29 28 97
Vzorek A1 17,6 1,8 11 29 29 28 97
(24) B.R.A.H.M.S. 18,9 3,3 18 7 0 CVPG 18,9 3,2 23% 14,5 23,3 7
(60) Roche 17,2 1,4 8 22 0 CVPG 17,2 0,72 23% 13,2 21,2 22

Vzorek B1 29,6 3 10 29 29 29 100
(24) B.R.A.H.M.S. 27,3 4,6 17 7 0 CVPG 27,3 4,4 23% 21 33,6 7
(60) Roche 30,3 2,4 8,1 22 0 CVPG 30,3 1,3 23% 23,3 37,3 22
Sada 2
(370) AFP [µg/L] 47 33 32 97
Vzorek A2 7,87 0,87 11 47 33 32 97
(12) Beckman Coulter 7,38 0,76 10 16 0 CVPG 7,38 0,47 20% 5,9 8,86 16
(60) Roche 8,53 0,62 7,3 17 0 CVPG 8,53 0,37 20% 6,82 10,3 17
Ostatní 14 0 0

4x 1, 2x 24, 1x 29, 2x 82, 3x 162, 2x 179
Vzorek B2 59,5 7 12 47 33 33 100
(12) Beckman Coulter 56,3 4,6 8,2 16 0 CVPG 56,3 2,8 20% 45 67,6 16
(60) Roche 66,2 5 7,5 17 0 CVPG 66,2 3 20% 52,9 79,5 17
Ostatní 14 0 0

4x 1, 2x 24, 1x 29, 2x 82, 3x 162, 2x 179
(373) hCG [kU/L] 47 33 31 94
Vzorek A2 126 35 27 47 33 33 100
(12) Beckman Coulter 163 12 7,4 16 0 CVPG 163 7,4 18% 133 193 16
(60) Roche 105 11 11 17 0 CVPG 105 6,8 18% 86,1 124 17
Ostatní 14 0 0

3x 1, 2x 24, 2x 29, 1x 36, 2x 82, 2x 162, 2x 179
Vzorek B2 53,2 14 26 47 33 31 94
(12) Beckman Coulter 67,5 5,8 8,6 16 0 CVPG 67,5 3,6 18% 55,3 79,7 16
(60) Roche 43,7 5,1 12 17 0 CVPG 43,7 3 18% 35,8 51,6 17
Ostatní 14 0 0

3x 1, 2x 24, 2x 29, 1x 36, 2x 82, 2x 162, 2x 179
(375) Estriol volný [nmol/L] 36 32 30 94
Vzorek A2 0,498 0,24 49 36 32 30 94
(12) Beckman Coulter 0,624 0,11 17 21 0 CVPG 0,624 0,056 33% 0,418 0,83 21
(29) Siemens (Immulite) 0,241 0,002 0,66 11 0 CVPG 0,241 0,001 33% 0,161 0,321 11
Ostatní 4 0 0

1x 24, 2x 82, 1x 179
Vzorek B2 3,06 1,2 40 36 32 32 100
(12) Beckman Coulter 3,84 0,34 8,9 21 0 CVPG 3,84 0,18 33% 2,57 5,11 21
(29) Siemens (Immulite) 1,68 0,2 12 11 0 CVPG 1,68 0,15 33% 1,12 2,24 11
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Zkouška
Vzorek
Skupina

Srovnatelnost
[jednotka]

RoM SD CV
[%]

Ntot Nout AV UAV Dmax LL UL Neva Nsuc Srel
[%]

AV UAV Dmax LL UL Neva Nsuc Srel
[%]

Ostatní 4 0 0
1x 24, 2x 82, 1x 179

1. trimestr
(240) free β-hCG (MoM) [MoM] 42 40 39 98
Matka X1 1,24 0,16 13 42 40 39 98
(24) B.R.A.H.M.S. 1,2 0,083 6,9 8 0 CVPG 1,2 0,063 33% 0,804 1,6 8
(60) Roche 1,25 0,17 14 32 0 CVPG 1,25 0,075 33% 0,837 1,67 32
Ostatní 2 0 0

1x 82, 1x 162
Matka Y1 0,997 0,095 9,6 42 40 40 100
(24) B.R.A.H.M.S. 1 0,089 8,9 8 0 CVPG 1 0,068 33% 0,67 1,33 8
(60) Roche 1 0,1 10 32 0 CVPG 1 0,045 33% 0,67 1,33 32
Ostatní 2 0 0

1x 82, 1x 162
(241) PAPP-A (MoM) [MoM] 46 44 42 95
Matka X1 0,083 0,014 17 46 44 42 95
(24) B.R.A.H.M.S. 0,075 0,007 9,9 9 0 CVPG 0,075 0,009 33% 0,05 0,1 9
(60) Roche 0,085 0,013 15 35 0 CVPG 0,085 0,005 33% 0,056 0,114 35
Ostatní 2 0 0

1x 82, 1x 162
Matka Y1 0,704 0,095 14 46 44 44 100
(24) B.R.A.H.M.S. 0,69 0,089 13 9 0 CVPG 0,69 0,11 33% 0,462 0,918 9
(60) Roche 0,716 0,098 14 35 0 CVPG 0,716 0,041 33% 0,479 0,953 35
Ostatní 2 0 0

1x 82, 1x 162

2. trimestr
(380) AFP (MoM) [MoM] 43 30 28 93
Matka X2 0,196 0,018 9,1 43 30 28 93
(12) Beckman Coulter 0,19 0,02 11 14 0 CVPG 0,19 0,013 23% 0,146 0,234 14
(60) Roche 0,198 0,016 8,2 16 0 CVPG 0,198 0,01 23% 0,152 0,244 16
Ostatní 13 0 0

4x 1, 1x 24, 1x 29, 2x 82, 3x 162, 2x 179
Matka Y2 1,65 0,14 8,6 43 30 29 97
(12) Beckman Coulter 1,63 0,13 7,7 14 0 CVPG 1,63 0,082 23% 1,25 2,01 14
(60) Roche 1,73 0,19 11 16 0 CVPG 1,73 0,11 23% 1,33 2,13 16
Ostatní 13 0 0

4x 1, 1x 24, 1x 29, 2x 82, 3x 162, 2x 179
(382) hCG (MoM) [MoM] 43 30 30 100
Matka X2 4,48 0,69 15 43 30 30 100
(12) Beckman Coulter 4,9 0,39 8 14 0 CVPG 4,9 0,26 40% 2,94 6,86 14
(60) Roche 4,18 0,85 20 16 0 CVPG 4,18 0,52 40% 2,5 5,86 16
Ostatní 13 0 0

3x 1, 1x 24, 2x 29, 1x 36, 2x 82, 2x 162, 2x 179
Matka Y2 1,62 0,24 15 43 30 30 100
(12) Beckman Coulter 1,72 0,16 9,1 14 0 CVPG 1,72 0,1 40% 1,03 2,41 14
(60) Roche 1,51 0,35 23 16 0 CVPG 1,51 0,21 40% 0,906 2,12 16
Ostatní 13 0 0

3x 1, 1x 24, 2x 29, 1x 36, 2x 82, 2x 162, 2x 179
(384) Estriol volný (MoM) [MoM] 34 30 28 93
Matka X2 0,146 0,037 26 34 30 28 93
(12) Beckman Coulter 0,161 0,03 18 19 0 CVPG 0,161 0,017 40% 0,096 0,226 19
(29) Siemens (Immulite) 0,121 0,014 11 11 0 CVPG 0,121 0,01 40% 0,072 0,17 11
Ostatní 4 0 0

1x 24, 2x 82, 1x 179
Matka Y2 1,13 0,21 19 34 30 29 97
(12) Beckman Coulter 1,22 0,19 16 19 0 CVPG 1,22 0,11 40% 0,732 1,71 19
(29) Siemens (Immulite) 1,06 0,17 16 11 0 CVPG 1,06 0,13 40% 0,636 1,49 11
Ostatní 4 0 0

1x 24, 2x 82, 1x 179
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