
SEKK Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky
Cyklus EHK: DD4/25 - D Dimery Stop termín: 14.11.2025
Nastavení: skupiny - R (výrobce reagencií); Slovensko; minimální četnost skupin n = 5

RoM = robustní průměr
SD = směrodatná odchylka
CV = variační koeficient
Ntot = celkový počet výsledků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem

AV = vztažná hodnota
CVPG = konsenzus skupin účastníků

UAV = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)

Dmax = přijatelný rozdíl
LL = dolní mez
UL = horní mez
Neva = počet hodnocených výsledků
Nsuc = počet úspěšných výsledků
Srel = relativní úspěšnost

Zkouška
Vzorek
Skupina

Srovnatelnost
[jednotka]

RoM SD CV
[%]

Ntot Nout AV UAV Dmax LL UL Neva Nsuc Srel
[%]

AV UAV Dmax LL UL Neva Nsuc Srel
[%]

(476) D Dimery (FEU) [mg/L FEU] 64 62 56 90
Vzorek A 25.39 1,68 0,34 20 64 62 60 97
(917) Siemens Innovance D-Dimer 1,95 0,16 8,1 22 0 CVPG 1,86 0,015 27% 1,35 2,37 22
(935) Mindray D-Dimer 1,45 0,14 9,6 29 0 CVPG 1,45 0,063 27% 1,05 1,85 29
(976) IL HemosIL D-Dimer HS 500 1,84 0,05 2,7 9 0 CVPG 1,84 0,017 27% 1,34 2,34 9
Ostatní 4 0 2

1x 929, 1x 958, 2x 962
Vzorek B 25.40 0,491 0,29 59 64 62 58 94
(917) Siemens Innovance D-Dimer 0,8 0,11 14 22 0 CVPG 0,728 0,012 27% 0,531 0,925 22
(935) Mindray D-Dimer 0,278 0,064 23 29 0 CVPG 0,278 0,029 ±0,189 0,089 0,467 29
(976) IL HemosIL D-Dimer HS 500 0,548 0,065 12 9 0 CVPG 0,492 0,013 ±0,189 0,303 0,681 9
Ostatní 4 0 2

1x 929, 1x 958, 2x 962
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