
SEKK Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky
Cyklus EHK: E12/25 - Endokrinologie 1 Stop termín: 25.4.2025
Nastavení: skupiny - M (princip měření), R (výrobce reagencií); minimální četnost skupin n = 5

RoM = robustní průměr
SD = směrodatná odchylka
CV = variační koeficient
Ntot = celkový počet výsledků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem

AV = vztažná hodnota
CVPG = konsenzus skupin účastníků

UAV = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)

Dmax = přijatelný rozdíl
LL = dolní mez
UL = horní mez
Neva = počet hodnocených výsledků
Nsuc = počet úspěšných výsledků
Srel = relativní úspěšnost

Zkouška
Vzorek
Skupina

Srovnatelnost
[jednotka]

RoM SD CV
[%]

Ntot Nout AV UAV Dmax LL UL Neva Nsuc Srel
[%]

AV UAV Dmax LL UL Neva Nsuc Srel
[%]

(306) 17-OH-progesteron [nmol/L] 52 33 33 100
Vzorek A 9,6 2,8 30 52 33 33 100
(2) EIA (ELISA); (134) IBL 11,6 1,1 9,1 14 0 CVPG 11,6 0,69 33% 7,77 15,5 14
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (183)
Immunodiagnostic Systems

7 0,29 4,1 19 0 CVPG 7 0,16 33% 4,69 9,31 19

Ostatní 19 0 0
1x 1/12, 4x 1/36, 1x 1/47, 1x 1/134, 1x 1/999, 1x 2/26, 3x 2/66, 2x 2/214,
1x 2/999, 4x 4/73

Vzorek B 15,5 5,5 36 52 33 33 100
(2) EIA (ELISA); (134) IBL 19,3 1,4 7,2 14 0 CVPG 19,3 0,91 33% 12,9 25,7 14
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (183)
Immunodiagnostic Systems

10,2 0,44 4,3 19 0 CVPG 10,2 0,25 33% 6,83 13,6 19

Ostatní 19 0 0
1x 1/12, 4x 1/36, 1x 1/47, 1x 1/134, 1x 1/999, 1x 2/26, 3x 2/66, 2x 2/214,
1x 2/999, 4x 4/73

(303) Aldosteron [nmol/L] 115 100 95 95
Vzorek A 0,248 0,046 18 115 100 95 95
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (164) DiaSorin 0,264 0,031 12 78 0 CVPG 0,264 0,009 29% 0,187 0,341 78
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (183)
Immunodiagnostic Systems

0,185 0,029 15 22 1 CVPG 0,185 0,015 29% 0,131 0,239 22

Ostatní 15 0 0
3x 1/36, 1x 1/214, 1x 2/26, 3x 2/66, 2x 2/134, 1x 3/164, 1x 4/60, 3x 4/73

Vzorek B 0,565 0,055 9,6 115 100 99 99
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (164) DiaSorin 0,578 0,05 8,7 78 0 CVPG 0,578 0,014 29% 0,41 0,746 78
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (183)
Immunodiagnostic Systems

0,538 0,035 6,4 22 1 CVPG 0,538 0,018 29% 0,381 0,695 22

Ostatní 15 0 0
3x 1/36, 1x 1/214, 1x 2/26, 3x 2/66, 2x 2/134, 1x 3/164, 1x 4/60, 3x 4/73

(307) DHEA-sulfát [µmol/L] 243 237 231 97
Vzorek A 10,5 1,3 12 243 237 233 98
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 10,3 0,58 5,7 42 0 CVPG 10,3 0,22 21% 8,13 12,5 42
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman
Coulter

9,61 0,66 6,9 25 0 CVPG 9,61 0,32 21% 7,59 11,7 25

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (29) Siemens
(Immulite)

9,46 1,1 11 23 0 CVPG 9,46 0,54 21% 7,47 11,5 23

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 11,4 0,74 6,5 113 0 CVPG 11,4 0,17 21% 9 13,8 113
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens
(Atellica)

8,63 0,55 6,4 16 0 CVPG 8,63 0,34 21% 6,81 10,5 16

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (164) DiaSorin 9,33 0,79 8,5 13 0 CVPG 9,33 0,54 21% 7,37 11,3 13
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (179) Siemens 9,11 0,38 4,2 5 0 CVPG 9,11 1,1 21% 7,19 11,1 5
Ostatní 6 0 0

1x 2/66, 2x 3/25, 2x 4/73, 1x 6/60
Vzorek B 5,5 0,71 13 243 237 232 98
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 5,46 0,36 6,7 42 0 CVPG 5,46 0,14 21% 4,31 6,61 42
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman
Coulter

5,17 0,42 8,2 25 0 CVPG 5,17 0,21 21% 4,08 6,26 25

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (29) Siemens
(Immulite)

4,75 0,43 9 23 0 CVPG 4,75 0,22 21% 3,75 5,75 23

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 5,97 0,34 5,6 113 0 CVPG 5,97 0,077 21% 4,71 7,23 113
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens
(Atellica)

4,52 0,26 5,7 16 0 CVPG 4,52 0,16 21% 3,57 5,47 16

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (164) DiaSorin 4,38 0,22 5 13 0 CVPG 4,38 0,15 21% 3,46 5,3 13
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (179) Siemens 4,96 0,49 9,8 5 0 CVPG 4,96 1,4 21% 3,91 6,01 5
Ostatní 6 0 0

1x 2/66, 2x 3/25, 2x 4/73, 1x 6/60
(302) Estradiol [pmol/L] 373 361 355 98
Vzorek A 392 28 7,2 373 361 357 99
(2) EIA (ELISA); (66) DRG 359 12 3,4 5 0 CVPG 359 35 22% 280 438 5
(3) FIA (FEIA, TRACE); (25) TOSOH 293 24 8,3 6 0 CVPG 293 34 22% 228 358 6
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 391 26 6,7 72 0 CVPG 391 7,6 22% 304 478 72
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman
Coulter

391 30 7,7 37 0 CVPG 391 12 22% 304 478 37
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SEKK Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky
Cyklus EHK: E12/25 - Endokrinologie 1 Stop termín: 25.4.2025
Nastavení: skupiny - M (princip měření), R (výrobce reagencií); minimální četnost skupin n = 5
Zkouška
Vzorek
Skupina

Srovnatelnost
[jednotka]

RoM SD CV
[%]

Ntot Nout AV UAV Dmax LL UL Neva Nsuc Srel
[%]

AV UAV Dmax LL UL Neva Nsuc Srel
[%]

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (29) Siemens
(Immulite)

327 40 12 14 0 CVPG 327 26 22% 255 399 14

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 400 21 5,3 172 0 CVPG 400 4 22% 312 488 172
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens
(Atellica)

402 26 6,5 32 0 CVPG 402 11 22% 313 491 32

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (164) DiaSorin 366 24 6,7 13 0 CVPG 366 17 22% 285 447 13
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (179) Siemens 384 9,5 2,5 10 0 CVPG 384 7,3 22% 299 469 10
Ostatní 12 0 0

2x 1/36, 1x 2/26, 4x 3/15, 1x 3/164, 2x 4/73, 1x 4/149, 1x 6/60
Vzorek B 450 31 7 373 361 357 99
(2) EIA (ELISA); (66) DRG 334 5,7 1,7 5 0 CVPG 334 16 22% 260 408 5
(3) FIA (FEIA, TRACE); (25) TOSOH 357 28 7,9 6 0 CVPG 357 39 22% 278 436 6
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 445 27 6,1 72 0 CVPG 445 7,9 22% 347 543 72
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman
Coulter

468 30 6,4 37 0 CVPG 468 12 22% 365 571 37

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (29) Siemens
(Immulite)

403 30 7,5 14 0 CVPG 403 20 22% 314 492 14

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 457 22 4,9 172 0 CVPG 457 4,2 22% 356 558 172
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens
(Atellica)

463 30 6,4 32 0 CVPG 463 13 22% 361 565 32

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (164) DiaSorin 412 25 6,1 13 0 CVPG 412 17 22% 321 503 13
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (179) Siemens 447 35 7,8 10 0 CVPG 447 27 22% 348 546 10
Ostatní 12 0 0

2x 1/36, 1x 2/26, 4x 3/15, 1x 3/164, 2x 4/73, 1x 4/149, 1x 6/60
(200) Feritin [µg/L] 591 569 556 98
Vzorek A 165 30 18 591 569 562 99
(3) FIA (FEIA, TRACE); (15) bioMérieux 134 11 8,1 12 0 CVPG 134 7,7 24% 101 167 12
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 188 16 8,4 117 0 CVPG 188 3,6 24% 142 234 117
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman
Coulter

108 9,5 8,8 37 0 CVPG 108 3,8 24% 82 134 37

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (29) Siemens
(Immulite)

142 14 9,9 14 0 CVPG 142 9,2 24% 107 177 14

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 177 15 8,6 193 0 CVPG 177 2,7 24% 134 220 193
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens
(Atellica)

122 11 9 43 0 CVPG 122 4,1 24% 92,7 152 43

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (164) DiaSorin 178 4,4 2,5 7 0 CVPG 178 4,3 24% 135 221 7
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (179) Siemens 125 9,6 7,7 22 0 CVPG 125 5 24% 95 155 22
(6) IMT, IMN; (58) Beckman Coulter (AU) 155 17 11 18 0 CVPG 155 9,8 24% 117 193 18
(6) IMT, IMN; (60) Roche 171 12 7,1 101 0 CVPG 171 3 24% 129 213 101
(6) IMT, IMN; (149) Siemens (Dade, BN, Dimension) 138 7,4 5,4 5 0 CVPG 138 21 24% 104 172 5
Ostatní 22 0 0

2x 2/66, 1x 2/149, 4x 3/25, 1x 3/162, 1x 3/164, 1x 4/40, 3x 4/149, 4x 6/1,
1x 6/5, 1x 6/46, 1x 6/162, 1x 6/178, 1x 6/179

Vzorek B 214 39 18 591 569 561 99
(3) FIA (FEIA, TRACE); (15) bioMérieux 165 21 13 12 0 CVPG 165 15 24% 125 205 12
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 252 21 8,4 117 0 CVPG 252 4,8 24% 191 313 117
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman
Coulter

145 13 8,8 37 0 CVPG 145 5,1 24% 110 180 37

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (29) Siemens
(Immulite)

183 17 9,3 14 0 CVPG 183 11 24% 139 227 14

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 229 19 8,3 193 0 CVPG 229 3,4 24% 174 284 193
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens
(Atellica)

162 11 6,7 43 0 CVPG 162 4 24% 123 201 43

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (164) DiaSorin 228 19 8,1 7 0 CVPG 228 18 24% 173 283 7
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (179) Siemens 170 15 8,8 22 0 CVPG 170 7,8 24% 129 211 22
(6) IMT, IMN; (58) Beckman Coulter (AU) 197 17 8,5 18 0 CVPG 197 9,7 24% 149 245 18
(6) IMT, IMN; (60) Roche 218 13 6 101 0 CVPG 218 3,2 24% 165 271 101
(6) IMT, IMN; (149) Siemens (Dade, BN, Dimension) 168 7,4 4,4 5 0 CVPG 168 21 24% 127 209 5
Ostatní 22 0 0

2x 2/66, 1x 2/149, 4x 3/25, 1x 3/162, 1x 3/164, 1x 4/40, 3x 4/149, 4x 6/1,
1x 6/5, 1x 6/46, 1x 6/162, 1x 6/178, 1x 6/179

(301) Kortizol [nmol/L] 360 346 334 97
Vzorek A 247 21 8,4 360 346 338 98
(3) FIA (FEIA, TRACE); (25) TOSOH 284 4,5 1,6 5 0 CVPG 284 13 16% 238 330 5
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 236 15 6,4 68 0 CVPG 236 4,5 16% 198 274 68
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman
Coulter

225 18 8,2 35 0 CVPG 225 7,6 16% 189 261 35

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (29) Siemens
(Immulite)

247 21 8,6 16 0 CVPG 247 13 16% 207 287 16

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 248 9,3 3,7 170 0 CVPG 248 1,7 16% 208 288 170
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SEKK Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky
Cyklus EHK: E12/25 - Endokrinologie 1 Stop termín: 25.4.2025
Nastavení: skupiny - M (princip měření), R (výrobce reagencií); minimální četnost skupin n = 5
Zkouška
Vzorek
Skupina

Srovnatelnost
[jednotka]

RoM SD CV
[%]

Ntot Nout AV UAV Dmax LL UL Neva Nsuc Srel
[%]

AV UAV Dmax LL UL Neva Nsuc Srel
[%]

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens
(Atellica)

293 20 6,9 34 0 CVPG 293 8,5 16% 246 340 34

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (164) DiaSorin 199 15 7,7 9 0 CVPG 199 19 16% 167 231 9
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (179) Siemens 284 20 7,1 9 0 CVPG 284 25 16% 238 330 9
Ostatní 14 0 0

1x 1/36, 1x 2/26, 1x 2/66, 1x 2/214, 4x 3/15, 1x 3/164, 3x 4/73, 2x 4/183
Vzorek B 252 21 8,5 360 346 340 98
(3) FIA (FEIA, TRACE); (25) TOSOH 294 6,7 2,3 5 0 CVPG 294 19 16% 246 342 5
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 241 14 5,8 68 0 CVPG 241 4,1 16% 202 280 68
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman
Coulter

228 20 8,6 35 0 CVPG 228 8,2 16% 191 265 35

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (29) Siemens
(Immulite)

240 28 12 16 0 CVPG 240 17 16% 201 279 16

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 253 9,1 3,6 170 0 CVPG 253 1,7 16% 212 294 170
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens
(Atellica)

302 22 7,3 34 0 CVPG 302 9,2 16% 253 351 34

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (164) DiaSorin 211 10 4,8 9 0 CVPG 211 13 16% 177 245 9
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (179) Siemens 287 17 6 9 0 CVPG 287 21 16% 241 333 9
Ostatní 14 0 0

1x 1/36, 1x 2/26, 1x 2/66, 1x 2/214, 4x 3/15, 1x 3/164, 3x 4/73, 2x 4/183
(304) Progesteron [nmol/L] 343 339 327 96
Vzorek A 13 1,8 14 343 339 337 99
(2) EIA (ELISA); (66) DRG 12,6 0,24 1,9 6 0 CVPG 12,6 0,33 20% 10 15,2 6
(3) FIA (FEIA, TRACE); (15) bioMérieux 11 1,8 16 5 0 CVPG 11 5 20% 8,8 13,2 5
(3) FIA (FEIA, TRACE); (25) TOSOH 15 0,35 2,3 6 0 CVPG 15 0,49 20% 12 18 6
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 12,8 0,7 5,5 74 0 CVPG 12,8 0,2 20% 10,2 15,4 74
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman
Coulter

11,1 1,5 13 36 0 CVPG 11,1 0,6 20% 8,88 13,4 36

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (29) Siemens
(Immulite)

12 1,2 10 17 0 CVPG 12 0,74 20% 9,6 14,4 17

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 14,3 0,79 5,5 145 0 CVPG 14,3 0,16 20% 11,4 17,2 145
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens
(Atellica)

10,4 0,5 4,8 34 0 CVPG 10,4 0,21 20% 8,32 12,5 34

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (164) DiaSorin 12,8 0,61 4,8 7 0 CVPG 12,8 0,6 20% 10,2 15,4 7
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (179) Siemens 10,1 0,5 4,9 9 0 CVPG 10,1 0,61 20% 8,08 12,2 9
Ostatní 4 0 0

1x 2/26, 1x 3/164, 1x 4/73, 1x 6/60
Vzorek B 4,68 0,5 11 343 339 327 96
(2) EIA (ELISA); (66) DRG 5,84 0,17 2,8 6 0 CVPG 5,84 0,23 20% 4,67 7,01 6
(3) FIA (FEIA, TRACE); (15) bioMérieux 3,47 0,33 9,5 5 0 CVPG 3,47 0,93 20% 2,77 4,17 5
(3) FIA (FEIA, TRACE); (25) TOSOH 5 0,3 5,9 6 0 CVPG 5 0,41 20% 4 6 6
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 4,55 0,31 6,8 74 0 CVPG 4,55 0,089 20% 3,64 5,46 74
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman
Coulter

4,29 0,44 10 36 0 CVPG 4,29 0,18 20% 3,43 5,15 36

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (29) Siemens
(Immulite)

5,04 0,59 12 17 0 CVPG 5,04 0,35 20% 4,03 6,05 17

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 4,92 0,41 8,4 145 0 CVPG 4,92 0,084 20% 3,93 5,91 145
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens
(Atellica)

4,26 0,29 6,8 34 0 CVPG 4,26 0,12 20% 3,4 5,12 34

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (164) DiaSorin 4,48 0,19 4,2 7 0 CVPG 4,48 0,18 20% 3,58 5,38 7
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (179) Siemens 4,3 0,44 10 9 0 CVPG 4,3 0,54 20% 3,44 5,16 9
Ostatní 4 0 0

1x 2/26, 1x 3/164, 1x 4/73, 1x 6/60
(121) T3 celkový [nmol/L] 104 92 86 93
Vzorek A 4,23 0,56 13 104 92 92 100
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 3,79 0,2 5,2 25 0 CVPG 3,79 0,097 19% 3,06 4,52 25
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman
Coulter

4,16 0,24 5,9 5 0 CVPG 4,16 0,69 19% 3,36 4,96 5

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (29) Siemens
(Immulite)

3,54 0,14 3,9 9 0 CVPG 3,54 0,17 19% 2,86 4,22 9

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 4,69 0,27 5,7 35 0 CVPG 4,69 0,11 19% 3,79 5,59 35
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens
(Atellica)

4,48 0,32 7,2 11 0 CVPG 4,48 0,24 19% 3,62 5,34 11

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (179) Siemens 4,56 0,53 12 7 0 CVPG 4,56 0,52 19% 3,69 5,43 7
Ostatní 12 0 0

1x 2/26, 1x 2/66, 1x 3/15, 4x 3/25, 1x 3/60, 1x 4/73, 2x 4/164, 1x 4/177
Vzorek B 9,99 1,2 12 104 92 86 93
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 8,83 0,62 7,1 25 0 CVPG 8,83 0,31 19% 7,15 10,6 25
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SEKK Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky
Cyklus EHK: E12/25 - Endokrinologie 1 Stop termín: 25.4.2025
Nastavení: skupiny - M (princip měření), R (výrobce reagencií); minimální četnost skupin n = 5
Zkouška
Vzorek
Skupina

Srovnatelnost
[jednotka]

RoM SD CV
[%]

Ntot Nout AV UAV Dmax LL UL Neva Nsuc Srel
[%]

AV UAV Dmax LL UL Neva Nsuc Srel
[%]

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman
Coulter

10,9 0,37 3,4 5 0 CVPG 10,9 1 19% 8,82 13 5

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (29) Siemens
(Immulite)

9,53 0,42 4,4 9 0 CVPG 9,53 0,52 19% 7,71 11,4 9

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 10 0,019 0,19 35 0 CVPG 10 0,008 19% 8,1 11,9 35
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens
(Atellica)

11,2 0,35 3,2 11 0 CVPG 11,2 0,26 19% 9,07 13,4 11

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (179) Siemens 11,7 0,96 8,3 7 0 CVPG 11,7 0,94 19% 9,47 14 7
Ostatní 12 0 0

1x 2/26, 1x 2/66, 1x 3/15, 4x 3/25, 1x 3/60, 1x 4/73, 2x 4/164, 1x 4/177
(125) T3 volný [pmol/L] 785 770 748 97
Vzorek A 16,7 2,3 14 785 770 761 99
(1) RIA (IRMA); (36) Immunotech 18 1,7 9,6 10 0 CVPG 18 1,3 15% 15,3 20,7 10
(3) FIA (FEIA, TRACE); (15) bioMérieux 15,7 1 6,4 13 0 CVPG 15,7 0,68 15% 13,3 18,1 13
(3) FIA (FEIA, TRACE); (25) TOSOH 17,7 1,3 7,6 5 0 CVPG 17,7 3,8 15% 15 20,4 5
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 14,3 0,86 6 144 0 CVPG 14,3 0,18 15% 12,1 16,5 144
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman
Coulter

12,9 0,97 7,5 64 0 CVPG 12,9 0,3 15% 10,9 14,9 64

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (29) Siemens
(Immulite)

13,1 0,98 7,4 22 0 CVPG 13,1 0,51 15% 11,1 15,1 22

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 18,2 0,71 3,9 404 0 CVPG 18,2 0,086 15% 15,4 21 404
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (149) Siemens
(Dade, BN, Dimension)

16,6 0,52 3,1 17 0 CVPG 16,6 0,31 15% 14,1 19,1 17

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens
(Atellica)

17,1 0,74 4,3 57 0 CVPG 17,1 0,24 15% 14,5 19,7 57

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (164) DiaSorin 15,2 0,91 6 11 0 CVPG 15,2 0,67 15% 12,9 17,5 11
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (179) Siemens 15,7 0,6 3,8 23 0 CVPG 15,7 0,31 15% 13,3 18,1 23
Ostatní 15 0 0

1x 1/24, 3x 1/146, 1x 1/214, 2x 2/26, 1x 2/60, 1x 2/66, 1x 4/40, 1x 4/73,
1x 4/177, 1x 4/999, 2x 6/60

Vzorek B 35,2 6,2 18 785 770 755 98
(1) RIA (IRMA); (36) Immunotech 26,3 2,7 10 10 0 CVPG 26,3 2,1 15% 22,3 30,3 10
(3) FIA (FEIA, TRACE); (15) bioMérieux 27,1 1,3 4,7 13 0 CVPG 27,1 0,87 15% 23 31,2 13
(3) FIA (FEIA, TRACE); (25) TOSOH 34 2,3 6,8 5 0 CVPG 34 6,5 15% 28,9 39,1 5
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 30,7 0,083 0,27 144 0 CVPG 30,7 0,017 15% 26 35,4 144
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman
Coulter

27,3 1,5 5,4 64 0 CVPG 27,3 0,45 15% 23,2 31,4 64

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (29) Siemens
(Immulite)

29,7 2,8 9,5 22 0 CVPG 29,7 1,5 15% 25,2 34,2 22

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 39,9 1,3 3,2 404 0 CVPG 39,9 0,15 15% 33,9 45,9 404
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (149) Siemens
(Dade, BN, Dimension)

36,4 0,69 1,9 17 0 CVPG 36,4 0,41 15% 30,9 41,9 17

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens
(Atellica)

30,8 0,02 0,07 57 0 CVPG 30,8 0,007 15% 26,1 35,5 57

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (164) DiaSorin 26,5 1 3,9 11 0 CVPG 26,5 0,77 15% 22,5 30,5 11
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (179) Siemens 30,1 0,87 2,9 23 0 CVPG 30,1 0,44 15% 25,5 34,7 23
Ostatní 15 0 0

1x 1/24, 3x 1/146, 1x 1/214, 2x 2/26, 1x 2/60, 1x 2/66, 1x 4/40, 1x 4/73,
1x 4/177, 1x 4/999, 2x 6/60

(122) T4 celkový [nmol/L] 92 77 74 96
Vzorek A 197 17 8,9 92 77 75 97
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 192 18 9,1 23 0 CVPG 192 9 17% 159 225 23
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (29) Siemens
(Immulite)

189 14 7,6 8 0 CVPG 189 11 17% 156 222 8

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 196 10 5,2 31 0 CVPG 196 4,5 17% 162 230 31
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens
(Atellica)

210 5,1 2,4 9 0 CVPG 210 6,3 17% 174 246 9

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (179) Siemens 224 14 6,4 6 0 CVPG 224 20 17% 185 263 6
Ostatní 15 1 0

1x 2/26, 1x 2/58, 1x 2/66, 1x 3/15, 3x 3/25, 4x 4/12, 1x 4/73, 2x 4/164,
1x 4/177

Vzorek B 95 7,6 8 92 77 76 99
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 90,8 4,1 4,5 23 0 CVPG 90,8 2,1 17% 75,3 107 23
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (29) Siemens
(Immulite)

91,5 14 15 8 0 CVPG 91,5 11 17% 75,9 108 8

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 97 5,7 5,9 31 0 CVPG 97 2,5 17% 80,5 114 31
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens
(Atellica)

102 7 6,9 9 0 CVPG 102 8,7 17% 84,6 120 9

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (179) Siemens 104 9,4 9 6 0 CVPG 104 13 17% 86,3 122 6
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SEKK Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky
Cyklus EHK: E12/25 - Endokrinologie 1 Stop termín: 25.4.2025
Nastavení: skupiny - M (princip měření), R (výrobce reagencií); minimální četnost skupin n = 5
Zkouška
Vzorek
Skupina

Srovnatelnost
[jednotka]

RoM SD CV
[%]

Ntot Nout AV UAV Dmax LL UL Neva Nsuc Srel
[%]

AV UAV Dmax LL UL Neva Nsuc Srel
[%]

Ostatní 15 0 0
1x 2/26, 1x 2/58, 1x 2/66, 1x 3/15, 3x 3/25, 4x 4/12, 1x 4/73, 2x 4/164,
1x 4/177

(124) T4 volný [pmol/L] 868 851 834 98
Vzorek A 43,8 9,1 21 868 851 839 99
(1) RIA (IRMA); (36) Immunotech 30,9 1,8 5,8 11 0 CVPG 30,9 1,3 13% 26,8 35 11
(3) FIA (FEIA, TRACE); (15) bioMérieux 55 2,6 4,8 11 0 CVPG 55 1,9 13% 47,8 62,2 11
(3) FIA (FEIA, TRACE); (25) TOSOH 42,7 2,4 5,6 10 0 CVPG 42,7 1,9 13% 37,1 48,3 10
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 29,3 1,9 6,6 169 0 CVPG 29,3 0,36 13% 25,4 33,2 169
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman
Coulter

39,3 2,4 6,2 73 0 CVPG 39,3 0,7 13% 34,1 44,5 73

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (29) Siemens
(Immulite)

49,4 2,1 4,2 25 0 CVPG 49,4 1 13% 42,9 55,9 25

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 49,6 1,8 3,7 435 0 CVPG 49,6 0,21 13% 43,1 56,1 435
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (149) Siemens
(Dade, BN, Dimension)

37,1 1,8 4,8 22 0 CVPG 37,1 0,93 13% 32,2 42 22

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens
(Atellica)

43,2 1,3 3 62 0 CVPG 43,2 0,41 13% 37,5 48,9 62

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (164) DiaSorin 54,6 2,1 3,8 10 0 CVPG 54,6 1,6 13% 47,5 61,7 10
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (179) Siemens 41,7 1,7 4,1 23 0 CVPG 41,7 0,87 13% 36,2 47,2 23
Ostatní 17 0 0

3x 1/24, 3x 1/146, 1x 1/214, 1x 2/26, 1x 2/60, 1x 2/66, 1x 3/164, 1x 4/40,
1x 4/73, 1x 4/177, 3x 6/60

Vzorek B 17,9 2,8 16 868 851 844 99
(1) RIA (IRMA); (36) Immunotech 16,3 1,3 8,1 11 0 CVPG 16,3 0,98 13% 14,1 18,5 11
(3) FIA (FEIA, TRACE); (15) bioMérieux 20,7 1,4 6,7 11 0 CVPG 20,7 1 13% 18 23,4 11
(3) FIA (FEIA, TRACE); (25) TOSOH 16,6 1 6,1 10 0 CVPG 16,6 0,79 13% 14,4 18,8 10
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 14,3 0,71 5 169 0 CVPG 14,3 0,13 13% 12,4 16,2 169
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman
Coulter

14,4 0,92 6,4 73 0 CVPG 14,4 0,26 13% 12,5 16,3 73

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (29) Siemens
(Immulite)

20,5 0,99 4,8 25 0 CVPG 20,5 0,48 13% 17,8 23,2 25

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 19,6 0,69 3,5 435 0 CVPG 19,6 0,081 13% 17 22,2 435
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (149) Siemens
(Dade, BN, Dimension)

15,1 0,7 4,6 22 0 CVPG 15,1 0,37 13% 13,1 17,1 22

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens
(Atellica)

18,6 0,66 3,5 62 0 CVPG 18,6 0,21 13% 16,1 21,1 62

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (164) DiaSorin 17,9 0,76 4,2 10 0 CVPG 17,9 0,59 13% 15,5 20,3 10
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (179) Siemens 18,5 0,84 4,5 23 0 CVPG 18,5 0,43 13% 16 21 23
Ostatní 17 0 0

3x 1/24, 3x 1/146, 1x 1/214, 1x 2/26, 1x 2/60, 1x 2/66, 1x 3/164, 1x 4/40,
1x 4/73, 1x 4/177, 3x 6/60

(305) Testosteron [nmol/L] 376 364 338 93
Vzorek A 51,3 4,3 8,3 376 364 338 93
(2) EIA (ELISA); (66) DRG 53,1 0,51 0,97 5 0 CVPG 53,1 1,5 22% 41,4 64,8 5
(3) FIA (FEIA, TRACE); (15) bioMérieux 50,9 7,3 14 14 0 CVPG 50,9 4,8 22% 39,7 62,1 14
(3) FIA (FEIA, TRACE); (25) TOSOH 64,4 1,9 3 9 0 CVPG 64,4 2,4 22% 50,2 78,6 9
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 42,6 14 33 32 0 CVPG 42,6 6,1 22% 33,2 52 32
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman
Coulter

48,3 4,1 8,5 49 0 CVPG 48,3 1,4 22% 37,6 59 49

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (29) Siemens
(Immulite)

53,2 3,3 6,3 22 0 CVPG 53,2 1,7 22% 41,4 65 22

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 52 0,037 0,07 178 0 CVPG 52 0,007 22% 40,5 63,5 178
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens
(Atellica)

50,9 2,9 5,7 36 0 CVPG 50,9 1,2 22% 39,7 62,1 36

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (164) DiaSorin 43,2 2,3 5,4 9 0 CVPG 43,2 2,9 22% 33,6 52,8 9
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (179) Siemens 49,3 2,9 5,9 10 0 CVPG 49,3 2,3 22% 38,4 60,2 10
Ostatní 12 0 0

1x 1/36, 1x 2/26, 1x 2/60, 1x 2/134, 1x 3/57, 1x 3/164, 1x 4/25, 3x 4/73,
2x 4/183

Vzorek B 33,5 2,6 7,7 376 364 364 100
(2) EIA (ELISA); (66) DRG 26,9 0,26 0,96 5 0 CVPG 26,9 0,73 22% 20,9 32,9 5
(3) FIA (FEIA, TRACE); (15) bioMérieux 33,5 2,6 7,9 14 0 CVPG 33,5 1,7 22% 26,1 40,9 14
(3) FIA (FEIA, TRACE); (25) TOSOH 36,8 2,6 7,1 9 0 CVPG 36,8 3,2 22% 28,7 44,9 9
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 35,1 0,85 2,4 32 0 CVPG 35,1 0,37 22% 27,3 42,9 32
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman
Coulter

29,8 2,4 8 49 0 CVPG 29,8 0,84 22% 23,2 36,4 49

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (29) Siemens
(Immulite)

31 3,2 10 22 0 CVPG 31 1,7 22% 24,1 37,9 22

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 34,4 1,4 4,1 178 0 CVPG 34,4 0,26 22% 26,8 42 178
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Cyklus EHK: E12/25 - Endokrinologie 1 Stop termín: 25.4.2025
Nastavení: skupiny - M (princip měření), R (výrobce reagencií); minimální četnost skupin n = 5
Zkouška
Vzorek
Skupina

Srovnatelnost
[jednotka]

RoM SD CV
[%]

Ntot Nout AV UAV Dmax LL UL Neva Nsuc Srel
[%]

AV UAV Dmax LL UL Neva Nsuc Srel
[%]

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens
(Atellica)

34 2,1 6,3 36 0 CVPG 34 0,88 22% 26,5 41,5 36

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (164) DiaSorin 25,7 0,98 3,8 9 0 CVPG 25,7 1,2 22% 20 31,4 9
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (179) Siemens 31,7 2,8 8,7 10 0 CVPG 31,7 2,1 22% 24,7 38,7 10
Ostatní 12 0 0

1x 1/36, 1x 2/26, 1x 2/60, 1x 2/134, 1x 3/57, 1x 3/164, 1x 4/25, 3x 4/73,
2x 4/183

(123) TSH [mU/L] 963 944 926 98
Vzorek A 24,5 2,6 11 963 944 931 99
(1) RIA (IRMA); (36) Immunotech 21,7 1,3 5,8 8 0 CVPG 21,7 0,96 14% 18,6 24,8 8
(3) FIA (FEIA, TRACE); (15) bioMérieux 28,3 2,8 9,8 18 0 CVPG 28,3 1,6 14% 24,3 32,3 18
(3) FIA (FEIA, TRACE); (25) TOSOH 24 1,8 7,5 13 0 CVPG 24 1,2 14% 20,6 27,4 13
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 20,6 0,96 4,7 192 0 CVPG 20,6 0,17 14% 17,7 23,5 192
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman
Coulter

24,1 1,4 6 79 0 CVPG 24,1 0,4 14% 20,7 27,5 79

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (29) Siemens
(Immulite)

24,7 1,1 4,6 29 0 CVPG 24,7 0,51 14% 21,2 28,2 29

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 25,8 1,5 5,7 482 0 CVPG 25,8 0,16 14% 22,1 29,5 482
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (149) Siemens
(Dade, BN, Dimension)

26 1,6 6 24 0 CVPG 26 0,79 14% 22,3 29,7 24

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens
(Atellica)

24,2 1,1 4,4 64 0 CVPG 24,2 0,33 14% 20,8 27,6 64

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (164) DiaSorin 31,1 0,82 2,6 9 0 CVPG 31,1 1 14% 26,7 35,5 9
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (179) Siemens 24,7 1,3 5,3 26 0 CVPG 24,7 0,63 14% 21,2 28,2 26
Ostatní 19 0 0

4x 1/24, 4x 1/146, 1x 1/214, 1x 2/60, 1x 2/149, 1x 3/162, 1x 3/164,
1x 4/40, 2x 4/73, 1x 4/177, 1x 4/999, 1x 6/60

Vzorek B 6,91 0,72 10 963 944 932 99
(1) RIA (IRMA); (36) Immunotech 6,02 0,33 5,4 8 0 CVPG 6,02 0,25 14% 5,17 6,87 8
(3) FIA (FEIA, TRACE); (15) bioMérieux 7,92 0,72 9,1 18 0 CVPG 7,92 0,41 14% 6,81 9,03 18
(3) FIA (FEIA, TRACE); (25) TOSOH 6,85 0,64 9,4 13 0 CVPG 6,85 0,44 14% 5,89 7,81 13
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (1) Abbott 5,94 0,3 5 192 0 CVPG 5,94 0,053 14% 5,1 6,78 192
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (12) Beckman
Coulter

6,66 0,36 5,5 79 0 CVPG 6,66 0,1 14% 5,72 7,6 79

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (29) Siemens
(Immulite)

7,16 0,38 5,3 29 0 CVPG 7,16 0,17 14% 6,15 8,17 29

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (60) Roche 7,32 0,39 5,4 482 0 CVPG 7,32 0,044 14% 6,29 8,35 482
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (149) Siemens
(Dade, BN, Dimension)

6,76 0,32 4,7 24 0 CVPG 6,76 0,16 14% 5,81 7,71 24

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (162) Siemens
(Atellica)

6,52 0,25 3,8 64 0 CVPG 6,52 0,077 14% 5,6 7,44 64

(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (164) DiaSorin 9,2 0,16 1,8 9 0 CVPG 9,2 0,2 14% 7,91 10,5 9
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI); (179) Siemens 6,65 0,33 4,9 26 0 CVPG 6,65 0,16 14% 5,71 7,59 26
Ostatní 19 0 0

4x 1/24, 4x 1/146, 1x 1/214, 1x 2/60, 1x 2/149, 1x 3/162, 1x 3/164,
1x 4/40, 2x 4/73, 1x 4/177, 1x 4/999, 1x 6/60
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