SEKK

GLC2/25: Glucose (Including Glucometers)
Setup: Slovakia

[ mmoil_| Glucose (laboratory systems) || out:o || |[_mmoi || Glucose (Nova POCT) [ owo |
27,8 - 22,8 -
23,5 - 19,3 A
o) . om o
9 9 P
oy . o oo
g 193+ -~ £ 157 “, e
4 O ©
n . n :
15 - 12,2 1
10,7 T T T T 8,6 T T T T
4,69 6,57 8,45 10,3 12,2 4,04 5,72 7,4 9,08 10,8
Sample A Sample A
Glucose (Roche POCT) out0 | | mmoin | Glucose (Roche POCT)
(318) Roche Accu-Chek Inform II (320) Roche Accu-Chek Instant, Performa
27,5 - 26,6 -
23,2 - 22,5 -
o S ]
2 PR O 2 -
[-% : o L3
£ 191 £ 18,4 e
m m .o
n n
14,7 - 14,2 1
10,4 T T T T 10,1 T T T T
4,65 6,56 8,47 10,4 12,3 4,48 6,31 8,14 9,97 11,8
Sample A Sample A

Created: 13.11.2025 18:43, Ing. Marek Budina, budina@sekk.cz Youden plots, page 1 of 1



