
SEKK Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky
Cyklus EHK: HIL2/25 - Sérové indexy Stop termín: 31.10.2025
Nastavení: skupiny - P (výrobce přístroje); Slovensko; minimální četnost skupin n = 5

RoM = robustní průměr
SD = směrodatná odchylka
CV = variační koeficient
Ntot = celkový počet výsledků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem

AV = vztažná hodnota
UAV = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)

Dmax = přijatelný rozdíl
LL = dolní mez
UL = horní mez
Neva = počet hodnocených výsledků
Nsuc = počet úspěšných výsledků
Srel = relativní úspěšnost

Zkouška
Vzorek
Skupina

Srovnatelnost
[jednotka]

RoM SD CV
[%]

Ntot Nout AV UAV Dmax LL UL Neva Nsuc Srel
[%]

AV UAV Dmax LL UL Neva Nsuc Srel
[%]

(507) Bilirubin celkový [µmol/L] 10 10 10 100
Vzorek A 244 16 6,5 10 CVP 245 3,7 20% 196 294 10 10 100
Ostatní 10 0 10

3x 1, 3x 58, 3x 60, 1x 162
Vzorek B 414 40 9,8 10 CVP 423 7,2 20% 338 508 10 10 100
Ostatní 10 0 10

3x 1, 3x 58, 3x 60, 1x 162
(501) Hemolytický index
(kvantitativně)

[µmol/L] 6 6 6 100

Vzorek A 78,6 6,9 8,8 6 CVP 77,4 1,1 20% 61,9 92,9 6 6 100
Ostatní 6 0 6

2x 1, 4x 60
Vzorek B 23,6 4,6 19 6 CVP 25,6 1,1 38% 15,8 35,4 6 6 100
Ostatní 6 0 6

2x 1, 4x 60
(502) Ikterický index (kvantitativně) [µmol/L] 6 6 6 100
Vzorek A 279 18 6,5 6 CVP 266 5,1 20% 212 320 6 6 100
Ostatní 6 0 6

2x 1, 4x 60
Vzorek B 428 51 12 6 CVP 411 11 24% 312 510 6 6 100
Ostatní 6 0 6

2x 1, 4x 60
(503) Lipemický index (kvantitativně) [g/L] 6 6 6 100
Vzorek A 3,72 0,16 4,2 6 CVP 3,79 0,072 20% 3,03 4,55 6 6 100
Ostatní 6 0 6

2x 1, 4x 60
Vzorek B 4,95 0,35 7 6 CVP 4,79 0,081 20% 3,83 5,75 6 6 100
Ostatní 6 0 6

2x 1, 4x 60

Vytvořeno: 11.11.2025 06:56, Ing. Marek Budina, budina@sekk.cz Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky, strana 1 z 1


