
SEKK AM1/26: Analyty moče
% Celková bílkovina

Počet výsledků: 72, z toho mimo graf: 1
Vzorek A

63,3

81,6

100

118

137

% Celková bílkovina
Počet výsledků: 72, z toho mimo graf: 1

Vzorek B

63,8

81,9

100

118

136

% Draselný kation
Počet výsledků: 74, z toho mimo graf: 0

Vzorek A

69,5

84,8

100

115

130

% Draselný kation
Počet výsledků: 74, z toho mimo graf: 0

Vzorek B

69,8

84,9

100

115

130

% Fosfáty anorganické
Počet výsledků: 72, z toho mimo graf: 0

Vzorek A

63,8

81,9

100

118

136

% Fosfáty anorganické
Počet výsledků: 72, z toho mimo graf: 0

Vzorek B

63,3

81,6

100

118

137

% Glukóza
Počet výsledků: 64, z toho mimo graf: 0

Vzorek A

55,2

77,6

100

122

145

% Glukóza
Počet výsledků: 64, z toho mimo graf: 0

Vzorek B

55,2

77,6

100

122

145
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SEKK AM1/26: Analyty moče
% Hořčík celkový

Počet výsledků: 65, z toho mimo graf: 0
Vzorek A

59,8

79,9

100

120

140

% Hořčík celkový
Počet výsledků: 65, z toho mimo graf: 0

Vzorek B

59,9

79,9

100

120

140

% Chloridový anion
Počet výsledků: 74, z toho mimo graf: 0

Vzorek A

72

86

100

114

128

% Chloridový anion
Počet výsledků: 74, z toho mimo graf: 0

Vzorek B

71

85,5

100

115

129

% Kreatinin
Počet výsledků: 79, z toho mimo graf: 0

Vzorek A

67,8

83,9

100

116

132

% Kreatinin
Počet výsledků: 79, z toho mimo graf: 0

Vzorek B

67,9

84

100

116

132

% Kyselina močová
Počet výsledků: 69, z toho mimo graf: 0

Vzorek A

53,7

76,9

100

123

146

% Kyselina močová
Počet výsledků: 69, z toho mimo graf: 0

Vzorek B

53,9

76,9

100

123

146
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SEKK AM1/26: Analyty moče
% Močovina

Počet výsledků: 73, z toho mimo graf: 0
Vzorek A

65,3

82,7

100

117

135

% Močovina
Počet výsledků: 73, z toho mimo graf: 0

Vzorek B

65,5

82,7

100

117

135

% Osmolalita
Počet výsledků: 35, z toho mimo graf: 0

Vzorek A

91,8

95,9

100

104

108

% Osmolalita
Počet výsledků: 35, z toho mimo graf: 0

Vzorek B

91,9

95,9

100

104

108

% pH
Počet výsledků: 4, z toho mimo graf: 0

Vzorek A

89,9

95

100

105

110

% pH
Počet výsledků: 4, z toho mimo graf: 0

Vzorek B

89,8

94,9

100

105

110

% Sodný kation
Počet výsledků: 74, z toho mimo graf: 0

Vzorek A

77,9

88,9

100

111

122

% Sodný kation
Počet výsledků: 74, z toho mimo graf: 0

Vzorek B

76,9

88,4

100

112

123
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SEKK AM1/26: Analyty moče
% Vápník celkový

Počet výsledků: 74, z toho mimo graf: 0
Vzorek A

63,3

81,7

100

118

137

% Vápník celkový
Počet výsledků: 74, z toho mimo graf: 0

Vzorek B

63,9

82

100

118

136

Vytvořeno: 9.4.2026 21:33, Ing. Marek Budina, budina@sekk.cz Výsledky s nejistotami, strana 4 z 4


