
SEKK Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky
Cyklus EHK: DD2/26 - D Dimery Stop termín: 12.6.2026
Nastavení: skupiny - R (výrobce reagencií); minimální četnost skupin n = 5

RoM = robustní průměr
SD = směrodatná odchylka
CV = variační koeficient
Ntot = celkový počet výsledků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem

AV = vztažná hodnota
CVPG = konsenzus skupin účastníků

UAV = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)

Dmax = přijatelný rozdíl
LL = dolní mez
UL = horní mez
Neva = počet hodnocených výsledků
Nsuc = počet úspěšných výsledků
Srel = relativní úspěšnost

Zkouška
Vzorek
Skupina

Srovnatelnost
[jednotka]

RoM SD CV
[%]

Ntot Nout AV UAV Dmax LL UL Neva Nsuc Srel
[%]

AV UAV Dmax LL UL Neva Nsuc Srel
[%]

(476) D Dimery (FEU) [mg/L FEU] 931 910 899 99
Vzorek A 26.35 1,91 0,57 30 931 910 902 99
(900) BioMerieux Vidas D-Dimer Exclusion II 1,31 0,067 5,1 18 0 CVPG 1,31 0,039 27% 0,956 1,67 18
(917) Siemens Innovance D-Dimer 2,26 0,14 6,2 386 0 CVPG 2,26 0,017 27% 1,64 2,88 386
(929) Mitsubishi Pathfast D-Dimer 5 0 0 8 1 CVPG 5 27% 3,65 6,35 8
(935) Mindray D-Dimer 1,82 0,13 6,9 22 0 CVPG 1,82 0,066 27% 1,32 2,32 22
(947) Roche Cardiac D-Dimer 0,969 0,18 18 23 0 CVPG 0,969 0,089 27% 0,707 1,24 23
(955) Stago Liatest D-Dimer 1,12 0,015 1,3 9 0 CVPG 1,12 0,018 27% 0,817 1,43 9
(958) Stago Liatest D-Dimer Plus 1,14 0,053 4,6 139 0 CVPG 1,14 0,011 27% 0,832 1,45 139
(976) IL HemosIL D-Dimer HS 500 2,08 0,11 5,1 237 0 CVPG 2,08 0,017 27% 1,51 2,65 237
(978) IL HemosIL Acustar D-Dimer 5,68 0,35 6,2 13 0 CVPG 5,68 0,24 27% 4,14 7,22 13
(979) Roche Tinaquant 2nd generation (calibration:
heparin plasma)

0,571 0,08 14 40 0 CVPG 0,571 0,031 ±0,189 0,382 0,76 40

(980) Roche Tinaquant 2nd generation (calibration:
citrate plasma)

0,578 0,047 8,2 15 0 CVPG 0,578 0,03 ±0,189 0,389 0,767 15

Ostatní 21 0 0
1x 901, 2x 902, 2x 904, 2x 918, 1x 928, 3x 962, 3x 977, 1x 984, 3x 985,
3x 999

Vzorek B 26.36 1,38 0,41 30 931 910 903 99
(900) BioMerieux Vidas D-Dimer Exclusion II 0,957 0,062 6,4 18 0 CVPG 0,957 0,036 27% 0,698 1,22 18
(917) Siemens Innovance D-Dimer 1,6 0,11 6,6 386 0 CVPG 1,6 0,013 27% 1,16 2,04 386
(929) Mitsubishi Pathfast D-Dimer 4,8 0,3 6,2 8 0 CVPG 4,8 0,23 27% 3,5 6,1 8
(935) Mindray D-Dimer 1,28 0,082 6,4 22 0 CVPG 1,28 0,043 27% 0,934 1,63 22
(947) Roche Cardiac D-Dimer 0,661 0,078 12 23 0 CVPG 0,661 0,04 ±0,189 0,472 0,85 23
(955) Stago Liatest D-Dimer 0,81 0,059 7,3 9 0 CVPG 0,81 0,073 27% 0,591 1,03 9
(958) Stago Liatest D-Dimer Plus 0,824 0,052 6,3 139 0 CVPG 0,824 0,011 27% 0,601 1,05 139
(976) IL HemosIL D-Dimer HS 500 1,54 0,085 5,5 237 0 CVPG 1,54 0,013 27% 1,12 1,96 237
(978) IL HemosIL Acustar D-Dimer 4,01 0,21 5,2 13 0 CVPG 4,01 0,14 27% 2,92 5,1 13
(979) Roche Tinaquant 2nd generation (calibration:
heparin plasma)

0,426 0,067 16 40 0 CVPG 0,426 0,026 ±0,189 0,237 0,615 40

(980) Roche Tinaquant 2nd generation (calibration:
citrate plasma)

0,444 0,051 11 15 0 CVPG 0,444 0,032 ±0,189 0,255 0,633 15

Ostatní 21 0 0
1x 901, 2x 902, 2x 904, 2x 918, 1x 928, 3x 962, 3x 977, 1x 984, 3x 985,
3x 999

(477) D Dimery (DDim) [mg/L D Dimer] 57 48 47 98
Vzorek A 26.35 0,87 0,3 34 57 48 47 98
(921) IL HemosIL D-Dimer HS 0,686 0,035 5,1 25 0 CVPG 0,686 0,017 27% 0,5 0,872 25
(986) Radiometer AQT90 FLEX D-Dimer 0,92 0,052 5,6 12 0 CVPG 0,92 0,037 27% 0,671 1,17 12
(987) Sysmex LIAS Auto D-Dimer Neo 2,23 0,21 9,3 11 0 CVPG 2,23 0,15 27% 1,62 2,84 11
Ostatní 9 0 0

1x 904, 1x 905, 1x 920, 1x 942, 3x 947, 1x 985, 1x 999
Vzorek B 26.36 0,643 0,22 35 57 48 47 98
(921) IL HemosIL D-Dimer HS 0,495 0,022 4,5 25 0 CVPG 0,495 0,011 27% 0,361 0,629 25
(986) Radiometer AQT90 FLEX D-Dimer 0,682 0,046 6,7 12 0 CVPG 0,682 0,032 27% 0,497 0,867 12
(987) Sysmex LIAS Auto D-Dimer Neo 1,6 0,12 7,4 11 0 CVPG 1,6 0,088 27% 1,16 2,04 11
Ostatní 9 0 0

1x 904, 1x 905, 1x 920, 1x 942, 3x 947, 1x 985, 1x 999
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