
SEKK HKG2/26: Hemokoagulace
% Antitrombin

Počet výsledků: 41, z toho mimo graf: 0
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SEKK HKG2/26: Hemokoagulace
% Protrombinový test (ratio)

Počet výsledků: 57, z toho mimo graf: 0
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