
SEKK HKG2/26: Hemokoagulace
% Antitrombin Mimo: 2

Vzorek A
9,6 23,3 37 50,7 64,4

Vz
or

ek
 B

25,4

61,6

97,8

134

170

- APTT - poměr Mimo: 14

Vzorek A
0,822 1,27 1,71 2,16 2,61

Vz
or

ek
 B

0,538

0,828

1,12

1,41

1,7

g/L Fibrinogen Mimo: 2

Vzorek A
0,26 0,642 1,02 1,41 1,79

Vz
or

ek
 B

0,595

1,47

2,34

3,21

4,09

- Protrombinový test (INR) Mimo: 2

Vzorek A
1,07 1,41 1,76 2,1 2,45

Vz
or

ek
 B

0,647

0,854

1,06

1,27

1,48

- Protrombinový test (ratio) Mimo: 2

Vzorek A
1,05 1,37 1,68 2 2,31

Vz
or

ek
 B

0,653

0,849

1,05

1,24

1,44

s Trombinový čas (čas) Mimo: 3

Vzorek A
9,78 15,6 21,5 27,3 33,2

Vz
or

ek
 B

8,88

14,2

19,5

24,8

30,1
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SEKK HKG2/26: Hemokoagulace
- Trombinový čas (ratio) Mimo: 1

Vzorek A
0,444 0,916 1,39 1,86 2,33

Vz
or

ek
 B

0,392

0,81

1,23

1,65

2,06
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